
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

DISTRIBUTED BY:
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium  
TEL: +32 16 74 10 00 

N 3030819PRINTED IN THE U.S.A.

MANUFACTURED BY:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803, U.S.A. 

2797

PATTERN RESIN™ LS
ACRYLIC RESIN FOR PATTERNS

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

PATTERN RESIN™ LS
Használat előtt az útmutatót
olvassa el figyelmesen!

PATTERN RESIN™ LS
RĂŞINĂ ACRILICĂ PENTRU MODELAJMODELOWA YWICA AKRYLOWA AKRIL MINTÁZÓ MŰANYAGAKRILAT ZA MODELIRANJEAKRYLOVÁ MODELOVÁ PRYSKYŘICEАКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА МОДЕЛИРАНЕ

EN
PATTERN RESIN™ LS
ПАТТЕРН РЕЗИН ЛС

Внимательно прочитайте
инструкцию перед применением. RU

PATTERN RESIN™ LS
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie
instrucţiunile de folosire. RO

PATTERN RESIN™ LS
Przed użyciem przeczytaj
uważnie instrukcję stosowania. PLHUPrije uporabe pažljivo proč

itati upute. HR
PATTERN RESIN™ LS PATTERN RESIN™ LS

Před použitím si pečlivě
přečtěte návod k použití. CSBGПреди употреба, внимателно прочетете

инструкциите за употреба.
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Материал предназначен только для профессионального
применения в соответствии с показаниями описанными в
настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
(1) Изготовление шаблонов:
* конических и других телескопических коронок
* вкладок, язычных и губных дуг, соединителей и кламмеров
* адгезионных мостов
(2) Временная фиксация перед пайкой
(3) Прямой метод моделирования культевых вкладок
(4) Моделирование супраструктур с опорой на имплантаты
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В редкиx случаяx y некоторыx пациентов наблюдалась
повышенная чувствительность к материалу. В случае
возникновения аллергических реакций ннобходимo прекратить 
использование материалa и обратиться к врачy соответствующей 
специализации.
ВНИМАНИЕ
Содержит метил метакрилат. При прямом методе
моделирования культевых вкладок следует уделять особое
внимание тому, чтобы материал не попал на кожy и слизистые
полости рта. При попадании материалaи нa кожyи или 
слизистыe немедленно удалитe егo и тщательнo промойте
пораженный участок водой.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Подготовка порошка и жидкости

Поместите нужные количества порошка и жидкости в
резиновые чашечки (рис. 1).

2. Моделированиe коронки телескопической системы
а) Смочите кончик кисти в жидкости и наберите небольшое
количество порошка (рис. 2).
b) Нанеситe полученную смесь нa колпачок. Повторяя эту 
процедуру несколькo раз, смоделируйте шаблон коронки 
(рис. 3).
- В данном случае сепаратор не требуется, однако если Вы
работаете непосредственно с гипсовой моделью,
используйте в качестве сепаратора GC Acro Sep, GC Multi-Sep 
или вазелин. 
- После работы или во время нее очищайте кисть
промыванием в жидкости по мере необходимости.

3. Проверкa внутренней поверхности коронки
После затвердевания пластмассы (спустя 3 мин при температуре
23°С/73°F) осторожнo снимите шаблон c коронки и проверьте
качество его границ и внутренней поверхности (рис. 4).

4. Окончательная подгонка
а) Наденьтe шаблон нa коронкy и добейтесь однородной
толщины (0.3-0.4 мм), обрабатывая его фрезой (рис. 5).
b) Снимите шаблон и проверьте его толщину ,
пользуясь соответствующим инструментом (рис. 6).

5. Моделированиe воском и создание ретенционных зон
а) Проведите моделирование воском, используя воск для
вкладок (рис. 7).
Примечание: Дополнительная очистка поверхности
пластмассовой коронки перед нанесением воска не нужна.
b) Сформируйте зоны для создания ретенционных пунктов
(рис. 8).
c) Создайте ретенционные пункты (рис. 9).

6. Паковка, выжигание и литье
Для одиночных коронок все процедуры делаются обычным
способом.  Большие шаблоны выдержите в течение 1 часа
при 250°С (482°F) перед повышением температуры До 
температуры выжигания (рис. 10).

ХРАНЕНИЕ
Для достижения оптимальных результатов хранить в 
прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Не смешивайте материал с другими пластмассами

химического отверждения.
2. Не пытайтесь поместить остатки порошка и жидкости

обратно во флаконы.
3. В случае попадания материала на кожу смойте его мылом и

большим количеством воды.
УПАКОВКИ
1. Порошок: 100 г, 1 кг
2. Жидкость: 100 г (105 мл), 250 г (262 мл)
3. Упаковка 1-1: 100 г порошка, 100 г (105 мл) жидкости, 

аксессуары
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Жидкость является ГОРЮЧИМ материалом. Избегайте 

источников открытого пламени.
2. При попадании в глаза немедленно промойте большим 

количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

Последняя редакция: 08/2019

3. При работе всегда используйте средства 
индивидуальной защиты (РРЕ) – перчатки, защитные маски, 
защитные очки.

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей Инструкции, могут 
быть классифицированы как опасные в соответствии с 
Согласованной на глобальном уровне системой классификации и 
маркировки химических веществ (GHS).
Обязательно ознакомьтесь с соответствующими Паспортами 
безопасности (safety data sheets), доступными по ссылке: 
http://www.gceurope.com
Паспорта безопасности можно также запросить у Вашего 
поставщика.
ОЧИЩЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
МНОГОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: во
избежание перекрестной передачи микрофлоры от пациента к 
пациенту инструменты подобных систем требуют проведения 
дезинфекции промежуточного уровня. Сразу после применения 
проверьте инструмент и заводские метки на предмет повреждений. 
В случае обнаружения повреждений немедленно прекратите 
использование инструмента.
НЕ ПОГРУЖАТЬ В ЖИДКОСТЬ. Тщательно очищайте инструмент во
избежание образования скоплений загрязняющих частиц и их
последующего присыхания к поверхности инструмента. Производите 
дезинфекцию, используя одобренные органами здравоохранения 
средства инфекционного контроля, рекомендованные для 
проведения дезинфекции промежуточного уровня; в процессе 
проведения дезинфекции соблюдайте соответствующие нормативы
регионального/национального правового регулирования.

A se folosi doar de către medicii stomatologi sau tehnicieniidentari 
conform indicaţiilor recomandate.
INDICAŢII RECOMANDATE
(1) Realizarea machetei pentru:
* capa conică pentru coroane telescopice şi alte coroane telescopice.
* inlay-uri, bare palatine şi linguale, conectori şi croşete.
* punte Maryland.
(2) Imobilizare provizorie în vederea sudării.
(3) În cavitatea orală pentru realizarea machetei necesare refacerii 

bontului.
(4) Realizarea superstructurilor pe implante.
CONTRAINDICAŢII
Nu se poate exclude apariţia unei sensibilităţi la produs în cazul 
persoanelor susceptibile. Trebuie oprită utilizarea produsului în cazul 
în care se observă reacţii alergice.
ATENŢIE
Conţine metil metacrilat. Atunci când este folosit direct în cavitatea 
orală pentru refaceri de bonturi trebuie luate măsuri de precauţie 
speciale pentru a se evita contactul cu pielea sau cu mucoasa orală. 
În cazul contactului accidental, îndepărtaţi imediat materialul şi clătiţi 
zona cu multă apă.
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
1. Pregătirea pudrei şi a lichidului

Dozaţi cantităţile adecvate de pudră şi de lichid în fiecare 
godeu (Fig.1).

2. Realizarea machetei capei (pentru machetele capelor secundare 
ale coroanelor conice sau coroanelor telescopice)
a) Umeziţi vârful pensulei în lichid şi luaţi o cantitate mică de pudră 
(Fig.2).
b) Aplicaţi acest amestec pe suprafaţa coroanei şi construiţi
progresiv macheta coroanei secundare prin repetarea procedurii 
(Fig.3).
- În acest caz, nu este necesar un mediu de separare, dar atunci 
când lucraţi pe o machetă din gips, este indicat să folosiţi ca 
separator GC Acro Sep, GC Multi-Sep sau vaselină.
- Curăţaţi pensula cu lichid după utilizare sau în timp ce lucraţi dacă 
acest lucru este necesar.

3. Verificarea suprafeţei interne a machetei
După ce răşina a facut priză (3 min la 23°C/73°F), îndepărtaţi cu grijă 
macheta de pe coroana internă şi verificaţi marginile şi suprafaţa 
internă (Fig.4).

4. Ajustări fine
a) Readuceţi macheta pe coroana internă şi realizaţi o grosime 
uniformă (0.3-0.4 mm) cu ajutorul unei freze (Fig.5).
b) Îndepărtaţi macheta şi verificaţi grosimea cu ajutorul dispozitivului 
de măsurat (Fig.6).

5. Wax-up-ul faţetelor şi tăierea
a) Realizaţi wax-up-ul cu ceară pentru inlay-uri (Fig.7).
Notă: Nu este necesară curăţarea suprafeţei machetei răşinice cu 
un agent de curăţare înainte de wax-up.
b)Tăiaţi faţeta pentru laminare (Fig.8).
c) Aplicaţi cristalele de retenţie (Fig.9).

6. Ambalarea, Arderea şi Turnarea
Pentru o singură coroană, toate procedurile pot fi realizate în mod 
obişnuit. Pentru o machetă mai mare, menţineţi la 250°C (482°F) 
timp de 1 oră înainte de a mări temperatura necesară arderii finale 
(Fig.10).

DEPOZITARE
Pentru o performanță optimă se recomandă depozitarea într-un 
spațiu răcoros, ferit de lumina solară directă.
NOTE
1. A nu se amesteca cu alte tipuri de răşini polimerizate chimic.
2. A nu se pune înapoi în sticlă reziduurile de pudră şi lichid.
3. În cazul contactului cu pielea curăţaţi cu apă şi săpun.
AMBALARE
1. Pudră: 100g, 1kg
2. Lichid: 100g (105ml), 250g (262ml)
3. Pachet 1-1: 100g pudră, 100g (105ml) lichid şi accesorii.
ATENŢIE
1. Lichidul este extrem de INFLAMABIL. Evitaţi contactul cu surse de

aprindere.
2. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă şi cereţi sfatul 

medicului.

Revizuit ultima dată: 08/2019

3. Echipamentul personal de protecție cum ar fi mănuși, mască și 
ochelari de protecție trebuie utilizat întotdeauna.

Wyłącznie do stosowania przez lekarzy dentystów i techników 
dentystycznych według zalecanych wskazań.
WSKAZANIA
(1) Do wykonywania modelacji:
* czapeczek do koron sto kowych i innych koron teleskopowych
* wkładów, łuków podniebiennych i językowych, części łączących

i klamer
* mostów typu Maryland 
(2) Tymczasowe szyny do lutowania
(3) Modelowanie zrębu korony w jamie ustnej
(4) Konstrukcje nadbudów implantów
PRZECIWWSKAZANIA
U podatnych osób nie da się wykluczyć wrażliwości na produkt. Jeżeli 
zostaną zaobserwowane reakcje alergiczne, należy przerwać stosowanie 
produktu.
OSTRZE ENIE
Zawiera metakrylan metylu. Podczas bezpośredniego stosowania do 
odbudowy zrębu korony w jamie ustnej należy szczególnie zadbać o 
to, aby nie doszło do kontaktu ze skórą lub błoną śluzową. W razie 
przypadkowego kontaktu, natychmiast usunąć stwarzający problemy 
materiał i spłukać otaczającą przestrzeń obficie wodą.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Przygotowanie proszku i płynu

Odmierzyć odpowiednie ilości proszku i płynu do
odpowiedniego gumowego pojemnika (ryc. 1).

2. Wykonanie czapeczki (do modelacji korony wtórnej koron 
stożkowych i teleskopowych
a) Zwil yć końcówkę pędzelka w płynie i pobrać małą ilość
proszku (ryc. 2).
b) Nanieść tę miksturę na koronę i przez powtarzanie tej procedury 
stopniowo modelować szablon korony wtórnej (ryc. 3).
- W tym przypadku nie jest wymagany środek izolujący, lecz podczas 
pracy na modelu gipsowym, jako separator powinien być użyty 
GC Acro Sep, GC Multi-Sep lub wazelina.
- Pędzelek czyścić w płynie po użyciu lub w trakcie pracy, jeśli jest 
to konieczne.

3. Kontrola powierzchni wewnętrznej modelowanej korony
Po związaniu ywicy (3 min przy temperaturze 23°C), 
modelowaną część korony zdjąć ostro nie z korony wewnętrznej 
i sprawdzić brzeg i powierzchnię wewnętrzną (ryc. 4).

4. Precyzyjne dopasowanie
a) Czapeczkę ponownie nało yć na koronę wewnętrzną i za pomocą 
wiertła zeszlifować (zredukować) do uzyskania jednolitej grubości 
(0,3-0,4 mm) (ryc. 5).
b) Zdjąć czapeczkę i sprawdzić grubość za pomocą przyrządu do
mierzenia (ryc. 6).

5. Modelowanie w wosku licówki i redukcja 
a) Wymodelować ostateczny kształt odbudowy w odpowiednim 
wosku stosowanym do wkładów (ryc. 7). Uwaga: Nie ma potrzeby 
oczyszczania powierzchni żywicy modelowej za pomocą środka 
czyszczącego przed modelowaniem w wosku.
b) Zredukować powierzchnię tworząc miejsce na licówkę (ryc. 8).
c) Nanieść perełki retencyjne (ryc. 9).

6. Zatapianie w masie osłaniającej, wygrzewanie i odlewanie
Dla pojedynczej korony cała procedura może być wykonana w
tradycyjny sposób. W przypadku większych modelacji, przed 
podniesieniem temperatury na końcowe wypalanie, utrzymać przez 
1 godzinę 250°C (ryc. 10).

PRZECHOWYWANIE
Dla zapewnienia optymalnych właściwości zalecane jest
przechowywanie w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego.
UWAGI
1. Nie mieszać z innymi chemicznie utwardzanymi żywicami.
2. Nie przesypywać pozostałości proszku i wlewać nie zużytego płynu 

3. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem.
OPAKOWANIA
1. Proszek: 100g, 1kg
2. Płyn: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. Zestaw 1-1: 100g proszek, 100g (105mL) płyn wraz z 

akcesoriami
ŚRODKI OSTRO NOŚCI
1. Płyn jest ŁATWOPALNY. Unikać źródeł zapalnych.
2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast zmyć wodą i zasięgnąć 

porady lekarza.

Ostatnia aktualizacja: 08/2019

3. Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), 
takie jak rękawice, maski i okulary ochronne.

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a 
megadott felhasználási területen.
AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
(1) Mintázás:
* kúpos koronák teleszkóp koronákhoz és más teleszkóp koronák
* Inlay-k, palatális és lingvális ívek, csatlakozók és kapcsok
* Maryland hidak
(2) Ideiglenes rögzítés forrasztáshoz
(3) Direkt csap mintázása szájban
(4) Implantációs felépítmények készítése
ELLENJAVALLATOK
Az arra hajlamos egyéneknél nem zárható ki az érzékenység lehetősége. 
Amennyiben allergiás reakciót tapasztal, függessze fel a termék 
használatát.
FIGYELMEZTETÉS
Az anyag metil-metakrilátot tartalmaz. Amennyiben közvetlenül 
a szájban használja csonkfelépítésre, különösen figyelnie kell, hogy 
bőrrel vagy nyálkahártyával ne érintkezhessen. Véletlen érintkezés 
esetén azonnal távolítsa el az anyagot és a környező területet bő vízzel 
mossa le.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. A por és a folyadék előkészítése

Adagolja ki a szükséges mennyiségű port és folyadékot a 
gumicsészékbe (1. ábra).

2. A sapka felépítése (szekunder, teleszkóp korona)
a) Nedvesítse meg az ecset hegyét a folyadékban és vegyen fel 
vele egy kis port. (2. ábra).
b) Helyezze a keveréket a koronára és az eljárást 
megismételve fokozatosan építse fel a szekunder koronát (3. ábra).
- Ebben az esetben nincs szükség szeparáló anyagra, de amennyiben 
gipszmintán dolgozik, GC Acro Sep, GC Multi-Sep vagy Vazelin 
szeparáló használata ajánlott.
- Tisztítsa meg az ecsetet a folyadékban a munka végeztével 
vagy akár aközben is, amennyiben szükséges.

3. A minta belső felületének ellenőrzése
Az anyag megkötését követően (3 perc 23°C/73°F-on), vegye le 
óvatosan a primer koronáról és ellenőrizze a széleket és a belső 
felszínt (4. ábra).

4. Finom igazítás
a) Helyezze vissza a mintát a belső koronára és egy frézer segítségével 
készítsen egyöntet ű falvastagságot (0,3-0,4mm) (5. ábra).
b) Vegye le a mintát és ellenőrizze a falvastagságot egy fal-vastagság-
mérővel (6. ábra).

5. Mintázás és kivágás
a) Készítse el a viaszmintát inlay viasszal (7. ábra).
Megjegyzés: A mintázó műanyag felszínét nem kell tisztítószerrel 
letisztítani a viaszolást megelőzően.
b) Vágja ki a héjat a leplezésnek (8. ábra).
c) Szórja rá a retenciós gyöngyöket (9. ábra).

6. Beágyazás, kiégetés és öntés
A szólókorona esetén minden eljárást a megszokott módon 
végezzen.
Nagyobb minták esetén tartsa 250°C-on (482°F) 1 órán keresztül, 
keresztül, mielőtt a kiégetési hőmérsékletre melegítené (10. ábra).

TÁROLÁS
Az optimális teljesítmény érdekében tárolja hűvös helyen, közvetlen 
napfénytől elzárva.
MEGJEGYZÉS
1. Ne keverje semmilyen más kémiai kötésű rezinnel.
2. A megmaradt port és folyadékot ne öntse vissza.
3. Amennyiben az anyag szembe vagy bőrre kerül, mossa le szappannal 

és vízzel.
KISZERELÉS
1. Por: 100g, 1 kg
2. Folyadék: 100g (105ml), 250g (262ml)
3. 1-1 csomag: 100g por, 100g (105ml) folyadék, tartozékok 
FIGYELMEZTETÉS
1. A folyadék fokozottan GYÚLÉKONY. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól.
2. Amennyiben az anyag szembe kerül, bő vízzel öblítse ki és forduljon 

szakorvoshoz.

Utoljára módosítva: 08/2019

3. Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, 
maszkot, biztonsági szemvédőt.

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.
PODRUČJA PRIMJENE
(1) Za izradbu modeliranih dijelova:
* konusnih krunica i drugih teleskopskih krunica.
* inleja, podjezičnog i palatinalnog luka, spojki i kvačica.
* adhezivnih mostova.
(2) Privremeni kolčić za lemljenje.
(3) Direktno oblikovanje u ustima za nadogradnju.
(4) Konstrukcija suprastruktura za implantate.
KONTRAINDIKACIJE
U rijetkim slučajevima ovaj proizvod kod nekih osoba može izazvati 
preosjetljivost.
U slučaju takvih reakcija treba prekinuti uporabu proizvoda i potražiti 
liječničku pomoć.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži metil metakrilat. Kada se upotrebljava u ustima, 
posebno se mora paziti da se izbjegne bilo kakav kontakt proizvoda i 
usne šupljine. U slučaju kontakta odmah uklonite proizvod i isperite 
obilno vodom.
UPUTE ZA UPORABU
1. Priprema praška i tekućine

U svaku gumenu posudicu staviti odgovarajuću količinu praška i 
tekućine (sl. 1).

2. Izradba kapice (za vanjsku krunicu konusne ili teleskopske 
krunice)
a) Vrh kista navlažiti tekućinom i uzeti malu količinu praška (sl. 2).
b) Mješavinu nanijeti na krunicu i modelirati vanjsku krunicu, 

- Pri tome nije potrebno nikakvo sredstvo za izolaciju. Međutim, 
ako se radi na sadrenom modelu, kao sredstvo za izolaciju valja 
upotrijebiti GC Acro Sep, GC Multi-Sep ili vazelin. 
- Kist očistiti tekućinom nakon uporabe, ili ako je potrebno 
tijekom rada.

3. Provjera unutrašnje površine modeliranog dijela
Nakon stvrdnjavanja akrilata (3 min. na 23˚C/73°F), modelirani dio 
treba oprezno odvojiti od primarne krunice i provjeriti rubove i 
unutrašnju stranu (sl. 4).

4. Fino prilagođavanje
a) Modelirani dio ponovno se postavi na primarnu krunicu i obradi 
odgovarajućom frezom dok se ne postigne jednolična debljina 
krunice (0.3-0.4 mm) (sl. 5).

5. Voštano modeliranje i izradba retencijskog prozora za estetsku 
ljusku
a) Konačni oblik krunice modelira se voskom za inleje (sl. 7).
Pažnja: Nije potrebno čistiti površinu Pattern Resin prije nanošenja.
b) Izrezati prozor za estetsku ljusku (sl. 8).
c) Nanijeti kuglice za retenciju (sl. 9).

6. Ulaganje, zagrijavanje i lijevanje
Za pojedinačne krunice svi se postupci provode na uobičajeni način. 
Kod većih radova temperaturu treba sat vremena održavati na 250°C, 
prije nego se zagrije na temperaturu lijevanja (sl. 10).

ČUVANJE
Preporučujemo za optimalan rad čuvati na hladnom mjestu daleko od 
direktne sunčeve svjetlosti.
PAŽNJA
1. Ne miješati s drugim kemijski polimerizirajućim akrilatima.
2. Ostatak praška i tekućine ne vraćati ponovno u bočicu.
3. U slučaju dodira tekućine s kožom, isprati sapunom i vodom.
PAKIRANJE
1. Prašak: 100 g, 1 kg
2. Tekućina: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
3. 1-1 pakiranje: 100 g praška, 100 g (105 ml) tekućine, pribor
UPOZORENJE
1. Tekućina je ZAPALJIVA. Valja izbjegavati izvore vatre.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
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3. Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i
sigurnosna zaštita za oči, treba uvijek nositi.

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.
DOPORUČENÉ INDIKACE
(1) Pro zhotovení modelů:
*    konusových kapniček na teleskopické korunky a jiných 

teleskopických korunek.
*    inlejí, palatinálních desek a linguálních třmenů, spojek a spon.
*    Marylandského (adhezívního) můstku.
(2) Dočasné fixace při pájení.
(3) V ústech na zhotovení ko řenových dostaveb.
(4) Konstrukce suprastruktury pro implantáty.
KONTRAINDIKACE
U citlivých jedinců nelze vyloučit přecitlivělost na výrobek. Jestliže jsou 
zaznamenány alergické reakce, výrobek více nepoužívejte.
UPOZORNĚNÍ
Obsahuje metakrylát. Při použití přímo v ústech, na zhotovení 
dostavby, je potřeba se obzvlášť pozorně vyhýbat kontaktu s pokožkou 
nebo sliznicí úst. V případě náhodného zasáhnutí sliznice, materiál 
ihned odstraňte a okolní oblast důkladně opláchněte vodou.
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Příprava prášku a tekutiny

2. Konstrukce kapničky (pro modely sekundárních konusových 
korunek nebo teleskopických korunek)
a) Zvlhčete špičku štětečku tekutinou a naberte malé množství 
prášku (obr. 2).
b) Umístěte tuto směs na korunku a dostavte model sekundární 
korunky opakovaným nanášením (obr. 3).
- V tomto případě není potřeba žádný izolační prostředek, 
ale jestliže pracujete na sádrovém modelu, jako separátor by měly 
být použity GC Acro Sep, GC Multi-Sep nebo vazelína.
- Pokud je to nutné, očistěte po použití nebo i v průběhu práce 
kartáček od teku.

3. Kontrola vnitřního povrchu modelu
Poté, co pryskyřice ztuhne (3 min. při 23°C/73° F), sejměte opatrně 
model z vnitřní korunky a zkontrolujte okraje a vnitřní povrch (obr. 4).

4. Jemné úpravy
a) Vra te vymodelovanou práci na korunku a pomocí frézy zabruste do 
jednotné tlouš ky (0,3 - 0,4 mm) (obr. 5).
b) Sejměte vymodelovanou práci a zkontrolujte tlouš ku práce 
pomocí měrky (obr.6).

5. Zhotovení voskové fazety a redukování
a) Vymodelujte dostavbu za použití inlejového vosku (obr. 7).
Poznámka: Před nanášením vosku není potřeba čistit povrch 
modelovací pryskyřice čistícím prostředkem.
b) Uvolněte prostor (redukování) pro fazetu (obr. 8).
c) Umístěte retenční perly (obr. 9).

6. Zatmelení, vypálení a odlití
Pro jednotlivou korunku mohou být všechny kroky prováděny
běžným způsobem. Větší modely je třeba před zvýšením teploty 
na konečnou vypalovací teplotu ponechat 1 hodinu při 250°C 
(482°F) (obr. 10).

USKLADNĚNÍ
Pro optimální výsledek se doporučuje skladovat na chladném místě 
mimo dosah přímého slunečního záření.
POZNÁMKY
1. Nemíchejte s jinými chemicky tuhnoucími pryskyřicemi.
2. Nevracejte zbytek prášku a tekutiny zpět do lahvičky.
3. Při kontaktu tekutiny s pokožkou omyjte vodou a mýdlem.
BALENÍ
1. Prášek: 100 g, 1 kg
2. Tekutina: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
3. Balení 1-1: 100 g prášku, 100 g (105 ml) tekutiny s příslušenstvím
UPOZORNĚNÍ
1. Tekutina je vysoce HOŘLAVÁ. Uchovávejte mimo dosah zdrojů 

vznícení.
2. V případě zasáhnutí očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte 
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3. Vždy používejte ochranné pomůcky jako rukavice, roušku a ochranny 
kryt očí.

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните
индикации.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
(1) За изработване на модели на:
* конични кепета за телескоп корони и други телескоп

корони.
* инлеи, палатинални и лингвални греди, съединения и

скоби.
* Мериленд мостове.
(2) Временно свързване при припояване.
(3) В устата за моделиране на пънчета. 
(4) Конструиране на имплантатни надстройки.
КОНТРАИНДИКАЦИИ
При податливи индивиди, не може да се изключи
свръхчувствителност към продукта. Употребата на продукта
трябва да се преустанови, ако се забележат алергични реакции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съдържа метил метакрилат. Когато се използва директно
в устата за изграждане на пънчета, трябва да се вземат
специални мерки за да се избегне контакт с кожата или
оралната лигавица. При случаен контакт, незабавно
отстранете материала и обилно промийте околната област с
вода.
НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. Подготовка на праха и течността

Дозирайте необходимите количества праx и течност в
съответните гумени чашки (Фиг. 1).

2. Изграждане на кепе (за модели на кепета на конични
корони или телескоп корони)
a) Навлажнете края на четката с течността и вземете
малко количество от праха (Фиг. 2).
б) Поставете сместа върху короната и постепенно изградете
вторичния модел на короната, чрез повтаряне на
процедурата (Фиг. 3).
- В този случай не е необходим изолиращ агент, но когато се
работи върху гипсов модел, трябва де се използва изолатор,
като GC Acro Sep, GC Multi-Sep или вазелин.
- Почистете четката след употреба или по време на работата,
ако е необходимо.

3. Проверка на вътрешната повърхност на модела
След втвърдяване на пластмасата (3 мин. при 23°C/73°F), 
извадете внимателно модела от вътрешната корона и 
проверете границите на вътрешната  повърхност (Фиг. 4).

4. Фини корекции
a) Върнете модела върху вътрешната корона и 
използвайки борер направете дебелината 
равномерна (0.3-0.4 mm) (Фиг. 5).
б) Извадете модела и проверете дебелината с
измерващо устройство (Фиг. 6).

5. Оформяне и изрязване за фасета
a) Моделирайте от моделажен восък (Фиг. 7).
Забележка: Не е необходимо да почиствате
повърхността на моделажната пластмаса с почистващ
агент преди нанасяне на восъка.
б) Изрежете восъка и оформете мястото за фасетата

(Фиг. 8).
в) Поставете ретенционни перли (Фиг. 9).

6. Опаковане, изгаряне и отливане
При единична корона, всички процедури се извършват
по обичайния начин. При по-голям модел, задръжте
температурата на 250°C (482°F) за 1 час преди повишаване
до окончателната температура  за  изгаряне (Фиг. 10).

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимална работа се препоръчва да се съхранява на хладно 
място, далеч от пряка слънчева светлина.
ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Не смесвайте с други химически полимеризиращи пластмаси.
2. Не връщайте остатъците от праха или течността обратно

в бутилките.
3. При контакт с кожата - измийте със сапун и вода. 
ОПАКОВКИ
1. Прах:  100g, 1kg
2. Течност:  100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 опак.:  100g прах, 100g (105mL) течност с

принадлежности
ВНИМАНИЕ
1. Течносттa e силнo ЗАПАЛИМА. Избягвайте източници на

искри.

.
2. В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и

потърсете лекарска помощ.
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.
3. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и 

предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.. 

For use only by a dental professional in the recommended indications.
RECOMMENDED INDICATIONS
(1) To make the pattern of:
* tapered coping for telescopic crowns and other telescope crowns.  
* Inlay, palatal and lingual bar, connector and clasp.
* Maryland bridge.
(2) Temporary splint for soldering.
(3) In the mouth for core build up pattern.
(4) Construction of implant superstructures.
CONTRAINDICATIONS

WARNING
Contains methyl methacrylate. When used directly in the mouth for
core build up particular care should be taken to avoid contact with the
skin or oral mucosa. In case of accidental contact, immediately remove  
the offending material and flush the surrounding area liberally with 
water.
DIRECTIONS FOR USE
1. Powder and liquid preparation

Dispense adequate amounts of powder and liquid into each rubber
cup (Fig. 1).

2. Building the coping (for secondary crown patterns of tapered 
crowns or telescopic crowns) 
a) Moisten the tip of the brush with the liquid and pick up a small 
amount of powder (Fig. 2).
b) Deposit this mixture on the crown and progressively build up the
secondary crown pattern by repeating the procedure (Fig. 3).
- In this case, no separat ing  medium  i s  required, but when 
working on a stone model, GC Acro Sep, GC Multi-Sep or Vaseline 
should be used as separator.
- Clean the brush with liquid after use or during the work if necessary.

3. Checking the internal surface of the pattern 
After the resin has set (3 m in .  at  23 ˚C/73˚  F) ,  remove the pattern 
carefully from the internal crown and check the margin and the 
internal surface (Fig. 4).

4. Fine adjustment
a) Return the pattern to the internal crown and make a uniform 
thickness (0.3-0.4 mm) by using a bur (Fig. 5). 
b) Remove the pattern and check the thickness with the measuring 
device (Fig. 6).

5. Waxing veneer and Cut out
a) Perform the wax-up with inlay wax (Fig. 7). Note: There is no need to
clean the surface of the pattern resin with a cleaning agent before 
waxing.
b) Cut out the veneer for the facing (Fig. 8).
c) Place the retention beads (Fig. 9).

6. Investing, Burning out and Casting 
For a single crown, all procedures can be performed in the usual 
manner. For a larger pattern, hold at 250°C (482°F) for 1 hour 
before raising to the final burn out temperature (Fig. 10).

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool place away 
from direct sunlight.
NOTES
1. Do not mix with other chemically cured resins.
2. Do not return the residual powder and liquid to the bottle.
3. In case of contact with skin wash off with soap and water.
PACKAGES
1. Powder :  100g, 1 kg
2. Liquid :  100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 pkg :  100g powder, 100g (105mL) liquid with accessories
CAUTION
1. The liquid is highly FLAMMABLE. Avoid sources of ignition.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek 

medical attention.

Last revised: 08/2019

3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and 
safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as
hazardous according to GHS.
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

excluded. Use of the product should be discontinued if allergic
reactions are observed.

In susceptible individuals, sensitisation to the product cannot be

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда 
определени като опасни съгласно GHS.
Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност 
налични на: 
http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

Nadávkujte odpovídající množství prášku a tekutiny do 
gumových kalíšků (obr. 1).

lékařskou pomoc.

b) Nakon toga se modelirani dio skine, a debljina se provjeri mjernim 
uređajem (sl. 6).

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být 
klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. 
Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati 
kao opasni prema GHS. 
Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Također su dostupni kod vašeg dobavljača. Némely, a jelen használati útmutatóban említett termék a GHS besorolás 

szerint veszélyes lehet.
Mindig tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, melyek az alábbi
címen érhetőek el: 
http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszállítójától is.

z powrotem do butelki.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogą 
być sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS.
Zawsze należy zapoznać się z kartami charakterystyki dostępnymi
na stronie: 
http://www.gceurope.com
Można je również otrzymać od dostawcy.

Unele produse menționate în aceste Instrucțiuni de Folosire pot fi 
clasificate ca fiind periculoase conform GHS. 
Familiarizați-vă întotdeauna cu Fișele de Siguranță disponibile la:
http://www.gceurope.com
Pot fi obținute deasemenea de la distribuitorul dumneavoastră.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between
patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use 
inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. 
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered 
healthcare-grade infection control product according to regional/national 
guidelines.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се 
избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството 
изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба 
инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. 
Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се 
предотврати изсъхване и натрупване на замърсители. 
Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, 
регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / 
националните указания.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo 
křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy 
střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v
případě pochybností. Znehodnoťte, pokud došlo k poškození 
dávkovacího systému.
NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, 
důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem 
registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních 
předpisů.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo 
onečišćenje između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakiranja 
zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati 
višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu 
napravu odbaciti.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito 
očistiti višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo sušenje i 
nakupljanje onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje 
razine prema registriranoj zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno 
regionalno/nacionalnim smjernicama.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
TÖBBCÉLÚ KISZERELÉS: a páciensek közti keresztfertőzések 
elkerülésének érdekében ez az eszköz közepes szintű dezinfekciót igényel. 
A használat után azonnal ellenőrizze az eszköz és a címke sértetlenségét. 
Amennyiben sérült dobja ki.
NE MERÍTSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítsa meg az eszközt a
szennyeződések megtapadásának vagy rászáradásának elkerülésére. 
Fertőtlenítse egészségügyben regisztrált közepes szintű infekciókontrol 
csoportba tartozó termékkel, a regionális/nemzeti előírásoknak 
megfelelően.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UŻYCIA: Aby uniknąć 
krzyżowego zakażenia między pacjentami wyrób wymaga dezynfekcji 
średniego stopnia. Bezpośrednio po użyciu produkt oraz etykietę należy 
badać pod kątem uszkodzenia. Wyrzucić produkt w razie stwierdzenia 
uszkodzeń.
NIE ZANURZAĆ W ŚRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Dokładnie 
oczyścić produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji 
zanieczyszczających. Dezynfekcję wykonywać dopuszczonym do 
stosowania środkiem klasy medycznej do zapobiegania infekcjom zgodnie 
z wytycznymi regionalnymi/krajowymi.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE
RECIPIENTE DESTINATE UTILIZĂRILOR MULTIPLE: pentru a se evita 
contaminarea încrucișată între pacienți acest dispozitiv necesită un nivel 
mediu de dezinfectare. Imediat după utilizare inspectați recipientul și 
eticheta pentru a observa dacă au suferit deteriorări. În cazul în care 
recipientul este deteriorat, renunțați la utilizarea sa.
A NU SE SCUFUNDA ÎN SOLUȚIA DEZINFECTANTĂ. Curățați 
dispozitivul pentru a preveni uscarea și acumularea de substanțe 
contaminante. Dezinfectați cu un produs medical autorizat pentru 
prevenirea și controlul infecțiilor de nivel mediu în conformitate cu 
reglementările naționale/regionale.

АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ДЛЯ ШАБЛОНОВ 

više puta ponavljajući postupak (sl. 3).

Undesired effects - Reporting
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar 
events experienced by use of this product, including those not listed in this 
instruction for use, please report them directly through the relevant 
vigilance system, by selecting the proper authority of your country 
accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: 
vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Докладване на нежелани ефекти: 
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни 
събития, възникнали от употребата на този продукт, включително 
тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, 
докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, 
като изберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез 
следната връзка: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
както и на нашата система за вътрешна бдителност: 
vigilance@gc.dental 
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността 
на този продукт.

Hlášení nežádoucích účinků: 
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či 
podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto 
přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k 
použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení 
nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v 
následujícím odkazu: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: 
vigilance@gc.dental 
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Izvješćivanje o neželjenim učincima: 
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih 
događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one 
koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite 
direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg 
autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
kao i na naš interni sustav nadzora: 
vigilance@gc.dental 
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Nem kívánt hatások jelzése: 
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlót észlel 
a termék használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a 
használati utasításban található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül 
a megfelelő hatóságnak. Az alábbi linken tudja kiválasztani az Ön 
országának megfelelő hatóság elérhetőségét: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak is: 
vigilance@gc.dental 
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának 
javításához.

Raportowanie działań niepożądanych: 
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub 
doświadczysz podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, 
uwzględniając takie, które nie zostały wymienione w tej instrukcji 
stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej jednostce 
monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za 
pośrednictwem poniższego linka: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
jak również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania: 
vigilance@gc.dental 
W ten sposób przyczynisz się do poprawy bezpieczeństwa tego 
produktu.

Raportarea efectelor nedorite: 
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacții adverse sau 
evenimente similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv a celor 
neincluse în aceste instrucțiuni de folosire, vă rugăm să le raportați 
direct către sistemul de control competent, relevant, prin selectarea 
instituției corespunzătoare din țara dumneavoastră din lista disponibilă 
în link-ul următor: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
precum și către sistemul nostru de control intern: 
vigilance@gc.dental 
În acest fel veți contribui la îmbunătățirea siguranței oferite de acest 
produs. Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки 

неблагоприятного события (инцидента) при использовании 
вышеназванного материала на территории Российской Федерации, 
может быть направлена уполномоченному представителю 
производителя в РФ, ООО «Крафтвэй 
Фарма»: e-mail: dental@kraftway.ru; http://www.kraftwaydental.ru, 
129626, г. Москва, ул. 
3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, помещение I, 
этаж 5, 8 495 232-69-33.
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PATTERN RESIN™ LS
AKRYLOVÁ ŽIVICA NA ZHOTOVOVANIE
MODELOV

Pred použitím si dôkladne
prečítajte návod na použitie. SK

PATTERN RESIN™ LS
AKRILATNA SMOLA ZA MODELE

Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo. SL

PATTERN RESIN™ LS
AKRILAT ZA MODELOVANJE

Pre upotrebe pažljivo pročitati 
uputstvo. SR

PATTERN RESIN™ LS
АКРИЛОВА ПЛАСТМАСА ДЛЯ

Перед застосуванням уважно
прочитайте інструкцію з використання. UK

PATTERN RESIN™ LS
MODEL Ç N AKR L K REZ N

Kullanımdan önce, talimatları
dikkatlice okuyunuz. TR

PATTERN RESIN™ LS
AKRILA SVE I MODELĒŠANAI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet
lietošanas instrukciju. LV

PATTERN RESIN™ LS
AKRILIN DERVA MODELIAVIMUI 

Prieš prad dami  naudoti,            
atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT

Kasutamiseks vaid hambaravis soovituslikel näidustustel.
NÄIDUSTUSED
(1) Et teha šablooni:
- koonusjas kopeerimine teleskoopkroonidele ja teised

teleskoopkroonid 
- inlay, suulae- ja keeleplaadi, ühenduse ja klambri jaoks.
- Maryland sild.
(2) Ajutise lahase jootmiseks.
(3) Suus köndi ülesehituse šabloon
(4) Implantaadi superstruktuuri konstrueerimine.
VASTUNÄIDUSTUSED
Individuaalset vastuvõtlikkust, tundlikkust tootele ei saa välistada. 
Kui ilmnevad allergilised nähud, tuleb toote kasutamine lõpetada.
HOIATUS
Sisaldab metüül metakrülaati. Kui materjali kasutatakse köndi 
ülesehitamiseks otse suus, siis tuleks vältida kontakti naha või 
suulimaskestaga. Juhul kui materjal puutub kokku naha või 
limaskestaga, eemalda kohe materjal ja loputa ümbritsev piirkond 
veega.
KASUTUSJUHEND
1. Pulbri ja vedeliku ettevalmistamine

Doseeri paras kogus pulbrit ja vedelikku eraldi kummitopsidesse 
(Joon. 1).

2. Koonuskroonide kroonide või teleskoopkroonide koopiate 
valmistamine
a) Niisuta harja otsa vedelikuga ja võta väike kogus pulbrit (Joon. 2).
b) Kanna segu kroonile ja ehita üles teise krooni šabloon korrates 
protseduuri (Joon. 3).
- Sel puhul pole vaja kasutada sepraraatorit, kuid kui töötate 
kivimudelil, siis on vaja kasutada separaatorina vaseliini, 
GC Acro Sep või GC Multi – Sep.
- Pärast kasutamist puhasta hari vedelikuga või kui vajalik, siis ka 
tööajal.

3. Šablooni sisepinna kontrollimine
Kui vaik on peale pandud (3 min. 23°C/73°F juures), eemalda 
šabloon ettevaatlikult sisemiselt kroonilt ja kontrolli servasid ning 
sisepinda (Joon. 4).

4. Lõplik seadistamine
a) Pane šabloon kroonile tagasi ja tee õhuke vorm (0,3-0,4mm) 
kasutades puuri (Joon. 5).
b) Eemalda šabloon ja kontrolli šablooni paksust mõõteseadmega 
(Joon. 6).

5. Kattekihi vahatamine ja väljalõikamine
a) Teosta ülesehitus inlay vahaga (Joon. 7).
Märkus: Pole vaja šablooni pinda enne vahatamist puhastada.
b) Lõika välja kiht pindamiseks (Joon. 8).
c) Aseta paika säilinud servad (Joon. 9).

6. Väljapõletamine ja valamine
Üksiku krooni puhul kõik protseduurid teostatakse tavalisel viisil. 
Suuremat šablooni hoida 250°C (482°F) juures 1 tund, enne, kui 
tõstate lõpliku väljapõletamistemperatuurini (Joon. 10).

SÄILITAMINE
Parimate omaduste säilimiseks hoiustada jahedas kohas, eemal 
otsesest päikesevalgusest.
MÄRKUSED
1. Ära sega koos teiste keemiliselt kõvanevate analoogsete

materjalidega.
2. Ära vala järele jäänud pulbrit ega vedelikku pudelisse tagasi.
3. Materjali kokkupuutel nahaga, pese nahk vee ja seebiga.
PAKENDID
1. Pulber: 100g, 1kg
2. Vedelik: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 pakendid: 100g pulbrit, 100g (105mL) vedelikku ja abivahendid
HOIATUS
1. Vedelik on kergesti süttiv. Väldi süttimist.
2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pöördu vajadusel arsti

poole.
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PATTERN RESIN™ LS
AKRÜÜLVAIK ŚABLOONIDE TEGEMISEKS

Enne toote kasutamist lugeda
hoolikalt kasutusjuhendit.

3. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja 
kaitseprillid.

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas 
indikacijas.
REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
1) Modeliuoti: 
* vidinius ir išorinius teleskopinius vainik lius
* įklotus, gomurinius ir liežuvinius lankus, jungiamasias detales ir 

apkabėles
* Merilando tiltus.
(2) Laikinam įtv rimui lituojant 
(3) Kulties atstatymui burnos ertm je
(4) Implantų viršdanteninių struktūrų gamybai 
KONTRAINDIKACIJOS
Jautresniems pacientams gali pasireikšti padidėjęs jautrumas šiam 
produktui. Jei nustatomos alerginės reakcijos – šio produkto vartojimas
turėtų būti nutrauktas.
ATSARGIAI
Sudėtyje yra metilmetakrilato. Modeliuojant kultį tiesiogiai burnoje 
stenkitės, kad produkto nepatektų ant odos ar burnos gleivinės. Taip 
nutikus nedelsiant pašalinkite dirginančią medžiagą ir plaukite tą vietą 
vandeniu.
NAUDOJIMO BŪDAS
1. Miltelių ir skysčio paruošimas

Įpilkite atitinkamą kiekį miltelių ir skysčio į atskirus guminius 
indelius  (Pav. 1).

2. Vainik lio gamyba (antrinio vainik lio modeliavimas ant vidinio 
ar teleskopinio vainikėlio)
a) Suvilgykite teptuko galiuką skysčiu ir paimkite mažą kiekį miltelių 
(Pav. 2).
b) Tepkite šį mišinį ant vainikėlio ir palaipsniui kartodami procedūrą 
išmodeliuokite antrinį vainikėlį (Pav. 3).
- Šiuo atveju nereikalinga jokia skiriamoji medžiaga tarp jų, tačiau 
dirbant ant gipsinio modelio - kaip separatorius turi būti naudojamas,
GC Acro Sep, GC Multi-Sep arba vazelinas.
- Plaukite teptuką skysčiu po naudojimo arba darbo metu jei būtina.

3. Modeliuojamos konstrukcijos vidinio paviršiaus tikrinimas 
Kai derva sukietėja (3min. 23°C/73° F), atsargiai nuimkite
modeliuojamą konstrukciją nuo vidinio vainikėlio ir patikrinkite kraštus 
bei vidinį paviršių. (Pav. 4).

4. Pritaikymas 
a) Uždėkite išmodeliuotą konstrukciją ant vidinio vainikėlio ir grąžteliu 
suvienodinkite ruošinio storį (0.3-0.4 mm) (Pav. 5).
b) Nuimkite išmodeliuotą vainikėlį ir patikrinkite storį matavimo 
prietaisu (Pav. 6).

5. Modeliavimas vašku ir frezavimas
a) Visą vainikėlį išmodeliuokite vašku (Pav. 7). Pastaba: prieš 
vaškavimą nebūtina nuvalyti modeliuojamojo paviršiaus valomosiomis 
priemonėmis.
b) Išfrezuokite priekinę dalį apdailai (Pav. 8).
c) Uždėkite retencinius perlus (Pav. 9).

6. Formavimas, kaitinimas ir liejimas
Pavieniams vainikėliams, visos procedūros gali būti atliekamos 
įprastiniu būdu. Gaminant didesnes konstrukcijas – ruošinį valandą 
palaikykite 250°C (482°F) temperatūroje, vėliau padidinkite 
temperatūrą iki galutinės (Pav.10).

LAIKYMAS
Siekdami užtikrinti optimalų darbą, medžiagą laikykite vėsioje vietoje, 
atokiau nuo tiesioginės saulės šviesos.
PASTABOS
1. Nemaišykite su kitomis chemiškai kiet jančiomis dervomis.  
2. Medžiagų likučių nepilkite atgal į buteliukus.
3. Jei medžiagos pateko ant odos – plaukite vandeniu su muilu.
PAKUOT S
1. Milteliai: 100g, 1kg
2. Skystis: 100g (105ml), 250g (262ml)
3. 1-1 pakuot : 100g miltelių, 100g (105ml) skysčio ir priedai
ATSARGIAI
1. Skystis yra labai DEGUS. Venkite atviros ugnies šaltinių.
2. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat išplaukite vandeniu ir 
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3. Asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės, kaukės, apsauginiai 
akiniai turėtų būti naudojamos visada.

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai
rekomendētās indikācijās.
REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
(1) Mode a veidošana:
* konusveida kapītes teleskopiskiem kro iem un citiem teleskopiskiem 

kroņiem.
* inleju, palatinālo un lingvālo stie u, konektoru un klemju 

modelēšana.
* Merilenda tilti.
(2) Pagaidu šina lodēšanai.
(3) Zoba stumbra modelēšanai mutē.
(4) Implantu suprastruktūru konstruēšana.
KONTRINDIKĀCIJAS
Jutīgiem pacientiem iespējama sensitiziācija pret produktu. Pārtrauciet 
produkta lietošanu, ja novērotas alerģiskas reakcijas.
BRĪDINĀJUMS
Satur metilmetakrilātu. Izmantojot stumbra atjaunošanai tieši mutē, lai 
izvairītos no kontakta ar ādu un gļotādu, jābūt īpaši piesardzīgiem. 
Nejauša kontakta gadījumos nekavējoties noņemiet kairinošo materiālu 
un noskalot ar lielu ūdens daudzumu.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
1. Pulvera un š idruma sagatavošana

Sagatavot nepieciešamo pulvera un šķidruma daudzumu 
katru atsevišķā gumijas traukā (1.att.).

2. Kapītes modelēšana (sekundārā kro a modelis konusveida 
kroņiem vai teleskopiskiem kroņiem)
a) Samitriniet oti as galu š idrumā un pa emiet ar to nelielu 
daudzumu pulvera (2.att.).
b) Uzklājiet šo maisījumu uz kroņa un atkārtojot šo procedūru
pakāpeniski izveidojot sekundāro kroni (3.att.).
-Šajā gadījumā nav nepieciešams separācijas līdzeklis, strādājot uz 
ģipša modeļa separācijai izmantojiet GC Acro Sep, GC Multi-Sep vai 
vazelīnu.
-Pēc lietošanas vai darba laikā otiņu notīriet ar šķidrumu.

3. Mode a iekšējās virsmas pārbaude  
Pēc tam, kad sveķi ir sacietējuši (3 min. 23°C/73° F) modeli uzmanīgi 
noņemiet no iekšējā kroņa un pārbaudiet malas un iekšējo virsmu 
(4.att.).

4. Korekcijas
a) Uzlieciet modeli uz iekšējā kroņa un ar urbuli izlīdziniet tā biezumu 
(0.3-0.4 mm).
b) Noņemiet modeli un pārbaudiet biezumu ar mērierīci (6.att.).

5. Venīra vaskošana un izgriešana
a) Vaskošanu veikt ar inleju vasku (7.att.). Piezīme: Pirms vaskošanas 
nav nepieciešams notīrīt modelējamo sveķu virsmu ar tīrošo līdzekli.
b) Izgrieziet venīru (8.att.).
c) Uzlieciet retensijas lodītes (9.att.).

6. Ieguldīšana, izdedzināšana un atliešana  
Atsevišķam kronim visas procedūras var veikt parastajā veidā. 
Lielākiem modeļiem pirms izdedzināšanas gala temperatūras 
paaugstināšanas paturiet tos 1 stundu 250°C (482°F) temperatūrā 
(10.att.).

UZGLABŠANA
Optimālai izmantošanai, uzglabāt vēsā vietā prom no tiešiem saules 
stariem.
PIEZĪMES
1. Nejaukt kopā ar citiem miski cietējošiem sve iem.
2. Pulvera un šķidruma pārpalikumus nelietot atkārtoti.
3. Kontakta gadījumā ar ādu noskalot ar ziepēm un ūdeni.
IEPAKOJUMS
1. Pulveris: 100g, 1 kg
2. Š idrums: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 pkg: 100g pulveris, 100g (105mL) š idrums un piederumi

BRĪDINĀJUMS
1. Š idrums ir oti UZLIESMOJOŠS. Izvairieties no uzliesmojošiem 

avotiem.
2. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties izskalot ar ūdeni

un vērsties pēc medicīniskas palīdzības.

Pēdējo reizi pārskatīts: 08/2019

3. Vienmēr jāvelk personīgais aizsargaprīkojums,
piemēram, cimdi, sejas maskas un acu drošības aizsargi.

Sadece Diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından önerilen 
endikasyonlarda kullanılır.
TAVS YE ED LEN  END KASYONLAR
(1) 1-Modelini almak için;
* Açılı teleskopik kuronlarda ve diğer  teleskop kuronlarda.
* nley, palatinal ve lingual bar yapımında, kroşe ve bağlayıcılarda.
* Maryland köprülerde.
(2) Geçici splint ve lehimlemede.
(3) Ağızda post kor yapımında.
(4) mplant üst yapılarında.
KONTRENDIKASYONLAR
Ürüne allerji olduğundan şüphe edildiği hallerde kullanılmamalıdır. Alerjik 
reaksiyon gözlendiği durumlarda derhal ürünle temas kesilmelidir.
UYARI
Metil metakrilat içerir.Direk ağızda kullanıldığı hallerde deri ve mukoza ile 
temasından kaçınılmalıdır. Kaza ile temas halinde malzeme derhal 
uzaklaştırılmalı, temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.
KULLANMA TAL MATI
1. Toz ve likidin hazırlanması;

2. Model yapımı(Açılı Kuronların veya diğer teleskopik kuronların
ikinci modeli için)
a)Fırçanın ucunu ıslatın ve bununla küçük bir parça toz alın (Şekil-2).
b)Bu karışımı alçı güdük modeli üzerine yığarak, modelajı bitirene 
kadar işleme devam edin (Şekil-3).
-Alçı model üzerinde çalışırken GC Acro Sep, GC Multi-Sep veya 
vazelin ile izolasyon yapın.
-Gerekirse çalışma sırasında yada çalışmayı bitirdikten sonra fırçayı 
likit ile temizleyin.

3. Reçine modelin iç yüzeylerinin kontrolü;
Reçine sertleştikten sonra (23°C’ de 3 dakika) modeli dikkatlice 
çıkarın, iç yüzeyini ve kenarlarını kontrol edin (Şekil-4).

4. Hassas düzeltmeler; 
a)Reçine modeli alçı güdüğe yerleştirdikten sonra standart bir 
kalınlık (0,3-0,4 mm) elde etmek için frezle model çevresini aşındırın
(Şekil-5).
b)Reçine modeli çıkararak kalınlığını mikrometre ile ölçün (Şekil-6).

5. Mum  Veneer Uygulaması ve Çıkarılması;
a)Modelajı mum ile tamamlayın (Şekil-7).
Not: Pattern resin modelin yüzeyine mum uygulamadan önce 
herhangi bir temizleme işlemi gerekli değildir.
b)Vestibül yüzü hazırlayın (Şekil-8).
c)Tutuculuk incilerini yerleştirin (Şekil-9).

6. Revetmana alma, yakma ve döküm;
Tek kuron için bilinen uygulama yapılır. Daha büyük reçine 
modellerde yakma işleminden önce revetman kalıp 250°C’ de 1 saat 
tutulmalıdır (Şekil-10).

SAKLAMA
En iyi performans için tavsiye edilen güneş ışığından uzakta serin yerde 
saklayınız.
NOT
1. Diğer kimyasal sertleşen reçinelerle karıştırmayın. 
2. Kalan toz ve likidi şişeye geri koymayın.
3. Deriye temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkayın.
PAKETLER
1. Toz:  100 gr veya 1kg
2. Likit: 100 gr (105 ml.) veya 250 gr (262 ml.)

Likit LS: 100 gr (105 ml.) veya 250 gr (262 ml.)
3. 1-1 Paket a) 100 g. Toz, 100 g.(105 ml.) Likit, aksesuarlar ile.

b) 100 g. Toz, 100 g.(105 ml.) Likit LS, aksesuarlar ile.
DIKKAT
1. Likit yüksek YANICI özelliktedir. Tutuşabileceği etkenlerden uzak

tutun.
2. Göze teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım alin.
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3. Daima eldiven, yuz maskesi ve guvenlik gözluğu gibi kişisel koruyucu 
ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.

Для використання лишe зубними техніками та лікарямистоматологами 
у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ
(1) Виготовлення шаблонів:
* Kонічних ковпачків для телескопічних коронок та інших

телескопічних коронок.
* Bкладок, піднебінних та язичних дуг, з'єднувачів та кламерів.
* Меріленд-мостів.
(2) Тимчасова фіксація перед спаюванням.
(3) Прямий метод моделювання куксових вкладок.
(4) Моделювання супраструктур імплантатів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
У деяких людей не виключена можливість виникнення чутливості до 
продукту. При появі ознак алергічних реакцій припиніть 
використання продукту.

УВАГА
Містить метилметакрилат. При використанні у ротовій порожнині 
для виготовлення куксових вкладок не допускайте потрапляння 
матеріалу на шкіру та м'які тканини ротової порожнини. Якщо це 
все ж таки трапилось, негайно видаліть матеріал та промийте зону 
контакту великою кількістю води.

. 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. Підготовка порошку та рідини

Відміряйте необхідну кількість порошку та рідини у гумові 
чашечки (Рис. 1).

2. Моделювання ковпачка (для шаблонів вторинних конічних або
телескопічних коронок
а) Змочіть кінчик пензлика у рідині та наберіть невелику
кількість порошку  (Рис. 2).
б) Нанесіть суміш на коронку та поступово моделюйте
шаблон вторинної коронки, повторюючи процедуруm описану
вище (Рис. 3).
- Уцьому випадку сепарація не потрібна, але при роботі на гіпсовій 

моделі необхідне використання сепаратора, такого як GC Acro 
Sep, GC Multi-Sep або вазелін.

, 

- Очищуйте пензлик рідиною після завершення роботи або 
протягом моделювання, якщо необхідно.

3. Перевірка внутрішньої поверхні шаблону
Після того як пластмаса затверділа (3 хвилини при температурі 
23°C/73°F), обережно зніміть шаблон з моделі та перевірте краї 
та внутрішню поверхню (Рис. 4).

4. Фінішна підгонка
а) Встановіть шаблон на модель та обробляйте його фрезою до 
отримання однорідної товщини (0.3-0.4 мм) (Рис. 5).
б) Зніміть шаблон та перевірте товщину вимірювальним
інструментом (Рис. 6).

5. Моделювання воском вініру та формування ретенційних зон
а) Проведіть моделювання, використовуючи віск для вкладок
(Рис. 7). 
Примітка: Додатковa очисткa поверхні моделювальної пластмаси
переД нанесенням воску не моделювальної пластмаси переД 
нанесенням воску не потрібна.
б) Зріжте віск з поверхні, що призначена для подальшого
облицювання (Рис. 8).
в) Нанесіть ретенційні кульки (Рис. 9).

6. Пакування, випалювання та відливання
Для одиночної коронки всі процедури можна виконувати 
звичайним способом. Великі конструкції витримуйте 
протягом 1 години при температурі 250°C (482°F) перед 
початком розігріву до температури випалювання (Рис. 10).

ЗБЕРІГАННЯ
Для підтримання оптимальних властивостей матеріалу зберігайте 
його в прохолодному місці подалі від прямих сонячних променів.
ПРИМІТКИ
1. Не змішуйте з іншими пластмасами хімічної 

полімеризації.
2. Не зсипайте порошок та не зливайте залишки рідини

назад у пляшечки.
3. У випадку контакту зі шкірою змийте матеріал водою з

милом.

УПАКОВКА
1. Порошок: 100г, 1кг
2. Рідина: 100г (105мл), 250г (262мл)
3. Упаковка типу 1-1: 100г порошку, 100г (105мл) рідини та

аксесуари

УВАГА
1. Рідина дуже ЛЕГКОЗАЙМИСТА. Уникайте джерел відкритого

вогню.
2. У випадку контакту з очима одразу промийте їх водою та

зверніться до лікаря.
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МОДЕЛЮВАННЯ

3. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі 
як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей. 

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.
PREPORUČENE INDIKACIJE
(1) Za izradu modelovanih delova:
* konusnih krunica i drugih teleskopskih krunica.
* inleja, podjezičnog i palatinalnog luka, spojki i kvačica.
* adhezivnih mostova.
(2) Privremeni splint.
(3) Direktno oblikovanje u ustima za nadoknadu.
(4) Konstrukcija suprastruktura za implantate.
KONTRAINDIKACIJE
U retkim slučajevima ovaj proizvod kod nekih osoba može izazvati 
preosetljivost. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu 
proizvoda i potražiti lekarsku pomoć.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži metil metakrilat. Kad se upotrebljava u ustima, 
posebno mora da se pazi da se izbegne bilo kakav kontakt proizvoda i 
usne šupljine. U slučaju kontakta odmah uklonite proizvod i isperite 
obilno vodom.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Priprema praha i tečnosti

U svaku gumenu posudicu staviti odgovarajuću količinu 
praha i tečnosti (sl. 1).

2. Izrada kapice (za spoljašnju krunicu konusne krunice)
a) Vrh četkice navlažiti tečnošću i uzeti malu količinu praha (sl. 2).
b) Mešavinu naneti na krunicu i modelovati spoljašnju krunicu, više 
puta ponavljajući postupak (sl. 3).
- Pri tom nije potrebno nikakvo sredstvo za izolaciju. Međutim, ako 
se radi na gipsanom modelu, kao sredstvo za izolaciju treba 
upotrebiti GC Acro Sep, GC Multi-Sep ili vazelin.
- Četkicu očistiti tečnošću posle upotrebe, ili ako je potrebno tokom 
rada.

3. Provera unutrašnje površine modelovanog dela
Posle stvrdnjavanja akrilata (3 min. na 23˚C/73°F), modelovani deo 
treba oprezno odvojiti od primarne krunice i proveriti rubove i
unutrašnju stranu (sl. 4).

4. Fino prilagođavanje
a) Modelovani deo ponovo se postavi na primarnu krunicu i 
obradi odgovarajućom frezom dok se ne postigne jednolična 
debljina krunice (0.3 – 0.4 mm) (sl. 5).
b) Posle toga se modelovani deo skine, a debljina se proveri mernim 
uređajem (sl. 6).

5. Voštano modelovanje i izrada retencijskog prozora za estetsku
ljusku
a) Konačni oblik krunice modeluje se voskom za inleje (sl. 7).
Pažnja: Nije potrebno čistiti površinu Pattern Resin pre nanošenja.
b) Izrezati prozor za estetsku ljusku (sl. 8).
c) Naneti kuglice za retenciju (sl. 9).

6. Ulaganje, zagrevanje i livanje
Za pojedinačne krunice svi se postupci provode na uobičajen način. 
Kod većih radova temperaturu treba održavati jedan sat na 250°C, 
pre nego što se zagreje na temperaturu livanja (sl. 10).

ČUVANJE
Za optimalnu upotrebu preporučuje se čuvanje na hladnom mestu 
daleko od sunčeve svetlosti.
PAŽNJA
1. Ne mešati s drugim hemijski polimerizujućim akrilatima.
2. Ostatak praha i tečnosti ne vraćati ponovo u bočicu.
3. U slučaju dodira tečnosti s kožom, isprati sapunom i vodom.
PAKOVANJE
1. Prah: 100 g, 1 kg
2. Tečnost: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
3. 1-1 pakovanje: 100 g praha, 100 g (105 ml) tečnosti, pribor
UPOZORENJE
1. Tečnost je ZAPALJIVA. Izbegavati izvore vatre.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
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3. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna 
zaštita za oči, treba uvek nositi.

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
(1) Izdelava modelov za:
* konusne prevleke in druge teleskopske prevleke
* inlej, palatinalni in lingvalni lok, konektor in zapono
* Maryland mostiček.
(2) Začasni splinti pri lotanju.
(3) Izdelava modela za nazidek v ustih.
(4) Konstruiranje implantatnih nadgradenj.
KONTRAINDIKACIJE
Pri dovzetnih posameznikih je možna senzibilizacija na izdelek. Z 
uporabo izdelka ne smete nadaljevati, če se pojavi alergična reakcija.

OPOZORILO
Vsebuje metakrilat. Pri uporabi neposredno v ustih, pri izdelavi 
nazidka, je potrebna posebna pazljivost, da ne pride do stika materiala s 
kožo ali ustno sluznico. V primeru stika material takoj odstranite in 
okolico izdatno sperite z vodo.
NAVODILA ZA UPORABO
1. Priprava prahu in tekočine

Razdelite potrebni količini prahu in tekočine v posamezno 
gumijasto posodico (Slika 1).

2. Izdelava prevleke (za model sekundarne prevleke konusne ali 
teleskopske prevleke)
a) Navlažite konico čopiča s tekočino in z njim dvignite majhno 
majhno količino prahu (Slika 2).
b) Mešanico odložite na prevleko in postopoma zgradite vzorec 
sekundarne prevleke, tako da postopek ponavljate (slika 3).
- V tem primeru ne potrebujete separatorja, pri delu na mavčnem 
modelu pa uporabite kot separator GC Acro Sep, GC Multi-Sep 
ali vazelino
- Očistite čopič s tekočino po uporabi ali med delom, če je to 
potrebno.

3. Preverjanje notranje površine modela
Ko se smola strdi (3min. pri 23°C/73°F) model previdno odstranite z 
notranje prevleke in preverite meje in notranjo površino (Slika 4).

4. Fine prilagoditve
a) Model postavite nazaj na notranjo prevleko in s pomočjo svedra 
izdelajte enakomerno debelino (0.3-0.4 mm) (slika 5).
b) Odstranite model in preverite debelino z merilno napravo
(slika 6).

5. Voskanje fasete in izrezanje
a) Navoskajte z inlej voskom (slika 7).
Navodilo: Pred voskanjem Pattern Resin površine ni potrebno 
očistiti s čistilom.
b) Izrežite lusko za fasetiranje (slika 8).
c) Namestite retencijske perle (slika 9).

6. Vlaganje, izgorevanje in vlivanje
Pri solitarni prevleki lahko vse postopke izvedete na običajen način. 
Pri večjih modelih pustite temperaturo 1 uro na 250°C (482°F), 
preden jo dvignete na končno temperaturo za izgorevanje (slika 10).

SHRANJEVANJE
Za optimalne lastnosti, hranite na hladnem prostoru stran od direktne 
sončne svetlobe.
NAVODILA
1. Ne mešajte z drugimi smolami s kemičnim strjevanjem.
2. Neporabljenega prahu in tekočine ne vračajte v stekleničko.
3. V primeru kontakta s kožo sperite z milom in vodo.
PAKIRANJE
1. Prah: 100g, 1 kg
2. Tekočina: 100g (105ml), 250g (262ml)
3. 1-1 paket: 100g prahu, 100g (105ml) tekočine in pripomočki 
OPOZORILI
1. Tekočina je visoko GORLJIVA. Izogibajte se virom gorenja.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško 

pomoč.
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3. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna 
očala se mora vedno uporabljati.

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.
DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
(1) Pre zhotovenie modelov:
* kónusových čiapočiek na teleskopické korunky a iných 

teleskopických koruniek.
* inlejí, palatinálneho a linguálneho oblúka, spojky a spony.
* Marylandského mostíka.
(2) Dočasné dlahovanie pri spájkovaní.
(3) V ústach na zhotovenie koreňových dostavieb.
(4 Konštrukcia supraštruktúr pre implantáty.
KONTRAINDIKÁCIE
V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobi citlivos u niektorých 
osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a 
vyhľadajte lekára.
UPOZORNENIE
Obsahuje metakrylát. Pri použití priamo v ústach, na zhotovenie koreňovej 
dostavby, sa treba obzvlášť pozorne vyhýbať kontaktu s pokožkou alebo 
sliznicou úst. V prípade náhodného zasiahnutia, materiál ihneď odstráňte 
a okolitú oblasť dôkladne opláchnite vodou.
NÁVOD NA POUŽITIE
1. Príprava prášku a tekutiny

Potrebné množstvo prášku a tekutiny nadávkujte do jednotlivých 
gumových kalíštekov (obr. 1).

2. Konštrukcia čiapočky (pre modely sekundárnych kónusových 
koruniek alebo teleskopických koruniek)
a) Hrot štetca navlhčite tekutinou a naberte malé množstvo prášku
(obr. 2).
b) Túto zmes naneste na korunku a postupne, opakovaním daného 
postupu, vytvarujte model sekundárnej korunky (obr. 3).
- V tomto prípade netreba používa separátor, ak však pracujete na 
modely z kamennej sadry, mali by ste použiť ako separátor GC Acro 
Sep, GC Multi-Sep alebo vazelínu.
- Po práci, prípadne aj počas práce, štetec umyte v tekutine.

3. Kontrola vnútorného povrchu modelu
Po stvrdnutí živice (3 min. pri 23°C/73°F) opatrne vyberte model z 
vnútornej korunky a skontrolujte marginálny a vnútorný povrch
(obr. 4).

4. Jemné opracovanie
a) Model vložte spä do vnútornej korunky a pomocou frézy 
zarovnajte na rovnakú hrúbku (0,3-0,4 mm) (obr. 5).
b) Model vyberte a jeho hrúbku skontrolujte pomocou meradla
(obr. 6).

5. Zhotovenie voskovej fazety a redukovanie
a) Z inlejového vosku zhotovte dostavbu (obr. 7).
Poznámka: Povrch modelovacej živice netreba pred nanesením 
vosku čistiť čistiacim činidlom. 
b) Urobte výrez (redukovanie) pre fazetu (obr. 8).
c) Naneste retenčné perly (obr. 9).

6. Zatmelovanie, vypalovanie a odliatie
U jednej korunky možno všetky postupy vykonávať zvyčajným 
spôsobom. Väčšie modely treba pred zvýšením teploty na konečnú 
vypaľovaciu teplotu ponechať 1 hodinu pri 250°C (482°F) (obr. 10).

USKLADNENIE
Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa odporúča 
skladovanie na chladnom mieste mimo dosahu priameho slnečného 
svetla.
POZNÁMKY:
1. Nemiešajte s inými chemicky tuhnúcimi živicami.
2. Zvyšky prášku a tekutiny nevracajte spä do f aštičky.
3. V prípade zasiahnutia pokožky, pokožku umyte vodou a mydlom.
BALENIE
1. Prášok: 100 g, 1 kg
2. Tekutina: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
3. Balenie 1-1: 100 g prášku, 100 g (105 ml) tekutiny s príslušenstvom
UPOZORNENIE
1. Tekutina je vysoko HOR AVÁ. Udržiavajte mimo dosahu zdrojov 

zapálenia.
2. V prípade zasiahnutia očí, ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte 

lekára.
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3. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranny 
kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované 
ako nebezpečné podľa GHS. 
Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na 
adrese:
http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.
ČISTENIE A DEZINFEKCIA
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo
krížovej kontaminácii medzi pacientmi vyžadujú tieto dávkovacie systémy
strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je 
dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia ho ihneď 
zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa
zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými 
zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na 
regionálnych / národných smerniciach.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko
klasificirani kot nevarni glede na GHS. 
Vedno se podučite o navodilh za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.
ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni 
kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je 
zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem
za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. 
Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito 
očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje 
nečistoče. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, 
registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z 
regionalno/lokalno regulativo.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se 
klasifiikuju kao opasni prema GHS. 
Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla 
kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja 
zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati 
višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. 
Oštećenu spravu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti
višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje
prčjavštine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema
registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa 
regionalno/nacionalnim smernicama.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть 
бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. 
Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які 
можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого 
постачальника.

Önceki kullanma kılavuzunda refere edilen bazı ürünler GHS’e göre zararlı
sınıflandırılabilir. 
Daima kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi pusulularına 
alıştırabilirsiniz:
http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.
TEMİZLEME VE DEZENFEK
ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI SİSTEM: Hastalar arasında çapraz
kontaminasyonu önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan
gerekmektedir. Kullanımdan hemen sonra cihazı gözlemleyin ve bozulma 
için etiketleyin. Eğer zarar görmüşse cihazı çöpe atın.
SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasını ve kontaminasyonun akümilasyonu 
nu önlemek için tamamen cihazı temizleyiniz. Orta-seviye kayıtlı sağlık 
bakımdereceli enfeksiyon kontrol ürünü ile bölgesel/ ulusal rehberelere 
uygun.

Daži šīs intrukcijas produkti saskaņā ar GHS tiek klasificēti kā bīstami. 
Lepazīties ar Drošības datu lapu var:
http://www.gceurope.com
Tās var saņemt arī no jūsu piegādātāja.
TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA
ATK RTOTI LIETOJAM S IERĪCES: lai izvairītos no šķērsinfekcijas starp
pacientiem, šai ierīcei ir nepieciešama vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz 
pēc lietošanas ierīci un uzlīmi apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierīce ir 
bojāta, toatkārtoti lietot nedrīkst.
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminējošo vielu nožūšanas un 
akumulācijas ierīci pilnībā notīrīt. Veikt dezinfekciju ar reģistrētu, atļautu 
izmantošanai infekcijas kontrolei veselības aprūpes jomā, piemērotu
vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar reģionālām /valsts vadlīnijām.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali būti 
klasifikuojami kaip pavojingos medžiagos. 
Visada susipažinkite su medžiagų charakteristikų duomenimis. Juos galite 
rasti:
http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.
VALYMAS IR DEZINFEKCIJA
DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami išvengti
pacientų užkrėtimo – šioms priemonėms taikykite vidutinio lygio 
dezinfekciją. Iškart po naudojimo apžiūrėkite priemones ir jų etiketes, 
įvertinkite nusidėvėjimą. Jei sistema nebetinkama naudoti- išmeskite.
NEMIRKYKITE. Kad nesikauptų ir nepridžiūtų nešvarumai - priemones
kruopščiai valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų 
higienos normas atitinkančias dezinfekcines priemones, vadovaukitės 
vietiniais/valstybiniais įstatais.

Osad tooted käesolevas IFU-s võivad GHS’is (kemikaalide ühtne 
ülemaailmne klassifitseerimis- ja märgistamissüsteem) olla klassifitseeritud
kui tervist kahjustavad. 
Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
http://www.gceurope.com
Samuti saab neid edasimüüja käest.
PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESÜSTEEMID: 
patsientidevahelise ristkontaminatsiooni vältimiseks tuleb see vahend 
desinfitseerida vaheetapile vastava infektsioonikontrolli vahendiga. Kohe 
peale kasutamist hinda kahjustuste olemasolu seadmel. Kahjustunud 
vahend kuulub ära viskamisele.
MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise 
ennetamiseks puhasta seade põhjalikult. Desinfitseeri vaheetapile vastava 
infektsioonikontrolli vahendiga järgides kohalikke/rahvusvahelisi juhendeid.

Yeterli miktarda toz ve likidi iki ayrı plastik godeye koyun
(Şekil-1).

kreipkitės į gydytoją.

UA.TR.101

Hlásenie nežiadúcich účinkov: 
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné 
udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v 
tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance 
systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: 
vigilance@gc.dental 
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Poročilo o neželenih učinkih: 
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih 
dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, 
ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno 
prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen 
organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl 
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: 
vigilance@gc.dental 
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: 
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih 
događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one 
koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite 
direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg 
autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
kao i na naš interni sistem nadzora: 
vigilance@gc.dental 
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні 
випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, 
включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь 
ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику 
виробника в Україні за наступним посиланням:
info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: 
vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu 
ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), 
reaksiyon veya benzeri olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten 
erişebileceğiniz bulunduğunuz ülkenin uygun otoritesini seçerek 
doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; 
vigilance@gc.dental 
bu ürünün güvenliğini arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi 
notikumi, kas radušies produkta lietošanas laikā, ieskaitot tādus, kas 
nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši vigilances 
sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir 
atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: 
vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas 
drošību.

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose 
nepaminėtą šalutinį efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, 
prašome apie juos tiesiogiai pranešti atitinkamoms instancijoms. Tai 
galite padaryti šiame internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jūsų šaliai 
atstovaujančią valdžios instituciją:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams:
vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud 
mis tahes soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest 
omadustest, sealhulgas sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei 
ole loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat järelvalvesüsteemi, 
valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: 
vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою
запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають
дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте 
їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть 
систему, щоб попередити засихання та накопичення забруднень.
Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня 
дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров’я 
відповідно до регіональних/національних вимог.
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PATTERN RESIN™ LS
ACRYLIC RESIN FOR PATTERNS
For use only by a dental professional in the recommended indications.
RECOMMENDED INDICATIONS

DEVor Gebrauch Anleitungen
sorgfältig durchlesen. FRLire ces instructions avec

soin avant l'emploi. ITLeggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso. 

PATTERN RESIN™ LS
MODELLIERKUNSTSTOFF  
Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten 
Anwendungsbereiche zu verwenden.
EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

PATTERN RESIN™ LS
RÉSINE POUR MODÈLES
Usage réservé aux professionnels dentaires pour les indications 
recommandées.
INDICATIONS RECOMMANDEES

PATTERN RESIN™ LS
RESINA ACRILICA CALCINABILE PER MODELLI
Il prodotto deve essere usato solo da personale specializzato e 
solo nelle indicazioni raccomandate.
INDICAZIONI RACCOMANDATE

ESAntes de usarlo, lea cuidadosamente
las instrucciones. 

PATTERN RESIN™ LS
RESINA ACRÍLICA PARA MODELADO
Para uso exclusivo de profesionales de la odontología en las 
aplicaciones recomendadas.
APLICACIONES RECOMENDADAS

ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use.

(1) To make the pattern of:
- tapered coping for telescopic crowns and other telescope 
  crowns.

CONTRAINDICATIONS
In susceptible individuals, sensitisation to the product cannot be 
excluded. Use of the product should be discontinued if allergic 
reactions are observed.

DIRECTIONS FOR USE
1. Powder and liquid preparation

Dispense adequate amounts of 
powder and liquid into each 
rubber cup (Fig. 1).

3. Checking the internal surface 
    of the pattern

After the resin has set (3 min. at 
23°C/73° F), remove the pattern 
carefully from the internal crown 
and check the margin and the 
internal surface (Fig. 4).

Last revised: 08/2019

- inlay, palatal and lingual bar, connector and clasp. 
- Maryland bridge. 

(2) Temporary splint for soldering.
(3) In the mouth for core build up pattern.
(4) Construction of implant superstructures.

WARNING
Contains methyl methacrylate. When used directly in the mouth for 
core build up particular care should be taken to avoid contact with 
the skin or oral mucosa. In case of accidental contact, immediately
remove the offending material and flush the surrounding area 
liberally with water.

2. Building the coping (for 
    secondary crown patterns of 
    tapered crowns or telescopic 
    crowns) 

a) Moisten the tip of the brush 
    with the liquid and pick up a 
    small amount of powder 
    (Fig. 2).

- In this case, no separating 
   medium is required, but when 
   working on a stone model, 
   GC Acro Sep, GC MULTI-SEP 
   or Vaseline should be used as 
   separator.
- Clean the brush with liquid 
   after use or during the work if 
   necessary.

b) Deposit this mixture on the 
    crown and progressively build 
    up the secondary crown pattern 
    by repeating the procedure
    (Fig. 3).

CAUTION
1. The liquid is highly FLAMMABLE. Avoid sources of ignition.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and 
    seek medical attention.
3. Personal Protective Equipment (PPE) such as gloves, face 
    masks and safety eyewear should always be worn.

STORAGE
Recommended for optimal 
performance, store in a cool place 
away from direct sunlight.

PACKAGES
1. Powder: 100g, 1kg
2. Liquid: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g powder, 100g (105mL) liquid with accessories

Some products referenced in the present IFU may be classified as 
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the 
Safety Data Sheets available at:

CLEANING AND DISINFECTING RECOMMENDATION
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination 
between patients the bottles and measuring devices require 
mid-level disinfection. Immediately after use inspect the bottles, 
measuring devices and label for deterioration. Discard if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean bottles and measuring 
devices to prevent drying and accumulation of contaminants. 
Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection 
control product according to regional/national guidelines.

http://www.gceurope.com

- Maryland bridge. 

4. Fine adjustment
a) Return the pattern to the 
    internal crown and make a 
    uniform thickness (0.3-0.4 mm) 
    by using a bur (Fig. 5).
b) Remove the pattern and check 
    the thickness with the 
    measuring device (Fig. 6).

5. Waxing veneer and cut out
a) Perform the wax-up with inlay 
    wax (Fig. 7).
    Note: There is no need to clean 
    the surface of the pattern resin 
    with a cleaning agent before 
    waxing.
b) Cut out the veneer for the 
    facing (Fig. 8).
c) Place the retention beads 
    (Fig. 9).

6. Investing, Burning out and 
    Casting

For a single crown, all procedures 
can be performed in the usual 
manner. For a larger pattern, hold 
at 250°C (482°F) for 1 hour before 
raising to the final burn out 
temperature (Fig. 10).

NOTES
1. Do not mix with other chemically 
    cured resins.
2. Do not return the residual powder 
    and liquid to the bottle.
3. In case of contact with skin wash 
    off with soap and water.

(1) Pour faire des modèles de:
- couronnes coniques et autres couronnes téléscopiques.

CONTRE-INDICATIONS
Une sensibilité au produit chez des personnes prédisposées 
n’est pas à exclure. Si des réactions allergiques se manifestent, 
cesser d’utiliser le produit.

MODE D'EMPLOI
1. Préparation de la Poudre et 
    du Liquide

Mettre les quantités suffisantes 
de poudre et liquide dans 
chaque godet en plastique 
(Fig. 1).

3. Contrôler la surface interne 
    du modèle

Dès que la résine a pris (à 
23°C/73° F), enlever le modèle 
de la couronne interne et 
contrôler l'adaptation (Fig. 4).

ATTENTION
1. Le liquide est hautement inflammable. Eviter toutes sources 
    de contact.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à 
    l'eau et demander un avis médical.
3. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des 
    gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

CONSERVATION
Recommandations pour des 
performances optimales, conserver 
dans un endroit frais et sombre.

CONDITIONNEMENT
1. Poudre: 100g, 1kg
2. Liquide: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. Coffret 1-1: 100g poudre, 100g (105mL) liquide, accessoires

Dernière mise à jour: 08/2019

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi 
peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. 
Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité 
disponibles sur:

ou pour l’Amérique:

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre 
fournisseur.

http://www.gcamerica.com

NETTOYAGE ET DESINFECTION
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION MULTI-USAGE: Pour éviter 
toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif 
nécessite une désinfection disinfectionde niveau intermédiaire. 
Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et 
l'étiquette. Jeter le dispositif s’il est endommagé. 
NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour 
prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants. 
Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau 
intermédiaire selon les directives régionales/nationales.

http://www.gceurope.com

Déclaration d’effets indésirables
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou 
d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y 
compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les 
signaler directement via le système de vigilance approprié, en 
sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via 
le lien suivant:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ainsi qu'à notre système de vigilance interne: 
vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

- inlay, barre linguale et palatine, connexion et crochet. 
- Maryland bridge collé. 

(2) Contention temporaire pour soudure.
(3) En bouche, pour modèle de reconstitution de moignons.
(4) Construction de suprastructures d'implants.

ATTENTION
Ce produit contient du méthyl méthacrylate. Lorsqu’il est utilisé 
directement en bouche pour la construction d’un moignon, des 
précautions particulières doivent être prises afin d’éviter tout 
contact avec la peau ou la muqueuse buccale. En cas de contact 
accidentel, enlever immédiatement la quantité de produit 
concernée et rincer la zone á l’eau.

2. Réalisation d'une chape 
    (modèle externe de la 
    couronne conique ou 
    téléscopique) 

a) Mouiller le pinceau avec le 
    liquide et prendre une petite 
    quantité de poudre (Fig. 2).

- Dans ce cas, aucun agent 
   de lubrification n'est 
   nécessaire. Mais, quand on 
   travaille sur un modèle en 
   plâtre, on doit utiliser un 
   agent séparateur comme le 
   GC Acro Sep, GC 
   MULTI-SEP ou la vaseline.
- Nettoyer le pinceau avec le 
   liquide après utilisation ou 
   pendant le travail si 
   nécessaire.

b) Déposer le mélange sur la 
    couronne (moignon) et 
    "construire" le modèle 
    externe en répétant la 
    procédure (Fig. 3).

4. Ajustement précis
a) Retourner le modèle sur la 
    couronne et réaliser une 
    couche uniforme (0.3, 0.4mm) 
    en utilisant une fraise 
    tronquée (Fig. 5).
b) Enlever le modèle et vérifier 
    l'épaisseur avec un 
    instrument de mesure (Fig. 6).

5. Modelage de la cire et 
    fenestration

a) Réaliser le modelage avec la 
    cire à inlay (Fig. 7).
    Note: Il n'est pas nécessaire 
    de nettoyer la surface du 
    modèle avec un agent 
    nettoyant avant l'application 
    de la cire.
b) Faire une fenestration pour 
    la facette (Fig. 8).
c) Placer les perles de rétention
    (Fig. 9).

6. Mise en revêtement et coulée
Pour une couronne isolée, 
toutes les procédures 
habituelles peuvent être 
réalisées. Pour de plus grands 
modèles, maintenir le cylindre
à une température de 250°C 
(482°F) pendant 1 heure avant 
d'augmenter la température 
(Fig. 10).

NOTES
1. Ne pas mélanger avec d'autres résines autopolymérisables.
2. Ne pas récupérer la Poudre et le Liquide non utilisés dans le 
    godets.
3. En cas de contact du liquide avec la peau, nettoyer à l'eau 
    savonneuse.
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(1) Realizzazione della modellazione di:
- corone coniche e altre corone telescopiche.

CONTROINDICAZIONI
In casi di particolare sensibilità individuale non possibile 
escludere una sensibilizzazione al prodotto. Nel caso 
intervengano reazioni allergiche è necesario sospendere l’uso del 
prodotto stesso.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Preparazione della polvere e 
    del liquido

Disporre in ciascuna vaschetta 
di gomma quantità adeguate di
polvere e liquido (Fig. 1).

3. Controllo della superficie 
    interna della modellazione

Una volta che la resina si è 
indurita (a 23°C/73° F), togliere 
delicatamente la modellazione 
dalla corona interna e controllare
il margine e la superficie interna 
(Fig. 4).

AVVERTENZE
1. Il liquido è altamente INFIAMMABILE. Evitare le fonti di 
    accensione.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente 
    con acqua e consultare un medico.
3. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal 
    (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada 
    de los ojos.

CONSERVAZIONE
Per una resa ottimale, si raccomanda di conservare in luogo 
fresco, lontano dalla luce solare diretta.

CONFEZIONI
1. Polvere: 100g, 1kg
2. Liquido: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. Confez. Polvere+Liquido: 100g polvere, 100g (105mL) liquido 
    con accessori.

Ultima revisione: 08/2019

Algunos de los productos mencionados en las presentes 
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. 
Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad 
disponibles en:

o para América:

También se pueden obtener de su proveedor.
http://www.gcamerica.com

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTI-USOS: Para evitar la 
contaminación cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere 
la desinfección de nivel medio. Inmediatamente después de su 
uso inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta está 
dañada. Deseche el dispositivo si está dañado. 
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el 
secado y la acumulación de contaminantes. Desinfectar con un 
producto de control de la infección de la salud de calidad 
registrada de nivel medio según las directrices 
regionales / nacionales.

http://www.gceurope.com

Informes de efectos no deseados
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, 
reacción o situaciones similares experimentados por el uso de 
este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta 
instrucción para su uso, infórmelos directamente a través del 
sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la 
autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del 
siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: 
vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este 
producto.

- inlay, barre palatali e linguali, connettori e ganci. 
- ponti Maryland. 

(2) Bloccaggio temporaneo per saldature.
(3) In bocca per modellazione di perni diretti.
(4) Costruzione di sovrastrutture su impianti.

ATTENZIONE
Contiene metilmetacrilato. Se usata in direttamente in bocca per 
la realizzazione di monconi bisogna porre particolare cura per 
evitare il contatto con la pelle o con le mucose orali. In caso di 
contatto accidentale, rimuovere immediatamente il materiale
potenzialmente nocivo e lavare abbondantemente con acqua 
tutta l’area interessata.

2. Costruzione della cappetta 
    (per modellazioni secondarie 
    di corone coniche o corone
    telescopiche) 

a) Inumidire la punta del 
    pennello con il liquido e
    prelevare una piccola quantità 
    di polvere (Fig. 2).

- In questo caso non è
   necessario alcun isolante, 
   ma quando si lavora su un 
   modello in gesso è 
   opportuno utilizzare un 
   isolante quale GC Acro Sep, 
   GC MULTI-SEP o vaselina.
- Pulire il pennello con il 
   liquido dopo l'uso o durante 
   la lavorazione ove 
   necessario.

b) Depositare questa miscela 
    sulla corona e stratificare
    progressivamente la
    modellazione secondaria
    della corona ripetendo il
    procedimento (Fig. 3).

4. Rifinitura
a) Riportarela modellazione sulla 
    corona interna e rendere
    uniforme lo spessore 
    (0,3-0,4 mm) utilizzando una 
    fresa (Fig. 5).
b) Toglierela modellazionee
    controllare lo spessore con lo 
    strumento di misurazione 
    (Fig. 6).

5. Ceratura e fresatura
a) Eseguire la ceratura con cera 
    per inlay (Fig. 7).
    Nota: Non è necessario pulire 
    la superficie della resina per 
    modellazione con un 
    detergente prima della 
    ceratura.
b) Creare lo spazio per il 
    materiale di rivestiment 
    (Fig. 8).
c) Disporre le sferette di 
    ritenzione (Fig. 9).

6. Rivestimento, eliminazione a 
    caldo della cera e fusione

Per una corona singola, tutte le 
procedure possono essere 
eseguite nel modo consueto. 
Per modellazioni più estese, 
tenere a 250°C (482°F) per 1 
ora prima di incrementare la
temperatura fino al 
raggiungimento del punto di
eliminazione della cera (Fig. 10).

NOTES
1. Non miscelare con altre resine polimerizzate chimicamente.
2. Non rimettere nel flacone la polvere e il liquido avanzati.
3. Se il liquido viene a contatto con la pelle, lavare con acqua e 
    sapone.
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(1) Para hacer modelado de:
- coronas cónicas y telescópicas.

CONTRAINDICACIONES
En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas 
personas. Suspenda el uso del mismo si observa reacciones 
alérgicas.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Dispensado de polvo y líquido

Administre las cantidades
adecuadas de polvo y líquido en 
cada vaso de goma (Fig. 1).

3. Comprobación de la superficie 
    interna del modelo

Tras el fraguado de la resina (3 
min. a 23°C/73°F), retire el modelo 
cuidadosmente de la corona 
interna y compruebe los márgenes
y la superficie interna (Fig. 4).

PRECAUCIONES
1. El líquido es altamente INFLAMABLE. Evite fuentes de ignición.
2. En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con 
    agua y busque atención médica.
3. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) 
    como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los 
    ojos.

ALMACENADO
Para un funcionamiento óptimo se 
recomienda almacene en un lugar 
fresco lejos de la luz directa del sol.

PRESENTACIÓN
1. Polvo: 100g, 1kg
2. Líquido: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g polvo, 100g (105mL) líquido con accesorios

Última revisión: 08/2019

Algunos de los productos mencionados en las presentes 
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. 
Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad 
disponibles en:

o para América:

También se pueden obtener de su proveedor.
http://www.gcamerica.com

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTI-USOS: Para evitar la 
contaminación cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere la 
desinfección de nivel medio. Inmediatamente después de su uso 
inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta está dañada. 
Deseche el dispositivo si está dañado.
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el 
secado y la acumulación de contaminantes. Desinfectar con un 
producto de control de la infección de la salud de calidad registrada 
de nivel medio según las directrices regionales / nacionales.

http://www.gceurope.com

Informes de efectos no deseados
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción 
o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, 
incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, 
infórmelos directamente a través del sistema de vigilancia 
correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su 
país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: 
vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.

- incrustaciones, barras palatinas y linguales, conectores y 
  ganchos. 
- Puente Maryland. 

(2) Ferula provisional para soldar.
(3) En boca para reconstrucción de muñones.
(4) Construcción de supraestructuras de implantes.

ADVERTENCIA
Contiene Metil-Metacrilato. Cuando se use directamente en boca 
para reconstrucción de muñones debe tenerse mucho cuidado 
para evitar el contacto con los tejidos o la mucosa oral. En caso de 
contacto accidental, retire inmediatamente el material y limpie 
perfectamente el área afectada con agua.

2. Construcción del recubrimiento 
    (para modelos de coronas
    secundarias de coronas 
    telescópicas) 

a) Humedezca la punta del pincel 
    con el líquido y recoja una 
    pequeña cantidad de polvo 
    (Fig. 2).

- En este caso no es necesario 
   un separador, pero cuando se 
   trabaja con un modelo de
   escayola, debe usarse como 
   tal GC Acro Sep, GC 
   MULTI-SEP o vaselina.
- Limpie el pincel con líquido 
   tras el uso o durante el trabajo 
   si fuera necesario.

b) Deposite esta mezcla en la 
    corona y construya 
    progresivamente el modelo de 
    la corona secundaria repitiendo 
    el procedimiento (Fig. 3).

4. Ajuste correcto
a) Vuelva a colocar el modelo en 
    la corona interna y de un 
    espesor uniforme (0.3-0.4 mm)
    utilizando una fresa (Fig. 5).
b) Retire el modelo y compruebe 
    el espesor con un instrumento 
    de medida (Fig. 6).

5. Encerado y recorte
a) Lleve a cabo el encerado
    usando cera para incrustaciones 
    (Fig. 7).
    Nota: No es necesario limpiar la 
    superficie del modelo de resina 
    con un agente limpiador antes
    de encerar.
b) Recorte la carilla para el 
    facetado (Fig. 8).
c) Coloque las perlas de retención 
    (Fig. 9).

6. Revestimiento, quemado y 
    colado

Para una sola corona, todos los 
procedimientos pueden llevarse a 
cabo de la manera habitual. Para 
un modelo mayor, deje a 250°C 
(482°F) durante 1 hora antes de 
aumentar a la temperatura final 
(Fig. 10).

NOTAS
1. No mezcle con otras resinas 
    químicas.
2. No devuelva el polvo residual ni el 
    líquido a las botellas.
3. En caso de contacto con la piel, 
    lave con agua y jabón.
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Undesired effects - Reporting
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or 
similar events experienced by use of this product, including those 
not listed in this instruction for use, please report them directly 
through the relevant vigilance system, by selecting the proper 
authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: 
vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

(1) Zur Herstellung von Modellierteilen von:
- Konuskronen (Kegelkronen) und anderen Teleskopkronen.

GEGENANZEIGEN
Bei empfindlichen Personen lässt sich eine Sensibilisierung 
durch das Produkt nicht ausschliessen. Sollten allergische 
Reaktionen auftreten, ist der Gebrauch einzustellen.

VERARBEITUNGSANLEITUNG
1. Vorbereitung von Pulver und 
    Flüssigkeit

In jedes Gummigefäß die
entsprechende Menge an
Pulver und Flüssigkeit
geben (Fig.1).

3. Überprüfung der Innenfläche 
    des modellierten Teiles

Nach dem Abbinden des 
Kunststoffes (bei 23°C/73°F), 
vorsichtig das modellierte Teil 
von der Primärkrone entfernen, 
und den Randschluß sowie das
Innere überprüfen (Fig.4).

ACHTUNG
1. Die Flüssigkeit ist leicht ENTZÜNDLICH. Entzündungsquellen 
    vermeiden.
2. Bei Augenkontakt, sofort mit Wasser ausspülen und einen 
    Arzt aufsuchen.
3. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und 
    Schutzbrille tragen.

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften, lagerung an einem 
kühlen Ort und nicht in direktem Sonnenlicht.

HANDELSFORMEN
1. Pulver: 100g, 1kg
2. Flüssigkeit: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Packung: 100g pulver, 100g (105mL) Flüssigkeit mit 
    Zubehör

Letzte Überarbeitung: 08/2019

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung 
Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich 
eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den 
Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link 
erhältlich sind: 

In Amerika gilt folgender Link:

Diese erhalten Sie auch von Ihrem Lieferanten.
http://www.gcamerica.com

REINIGUNG UND DESINFEKTION
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um 
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine 
Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel 
erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung 
oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material 
entsorgen. 
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich 
reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen 
zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land 
zugelassenen und registrierten (mid-level registered) 
Desinfektionsmittel.

http://www.gceurope.com

Unerwünschte Wirkungsberichte
Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder 
ähnlichen Vorkommnisse bewusst werden, die durch die 
Verwendung dieses Produktes erlebt werden, einschließlich derer, 
die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden 
Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörde, 
indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den 
folgenden Link auswählen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Sowie zu unserer internen Meldestelle: 
vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses 
Produktes zu verbessern.

- Inlay, Unterzungen-und Palatinalbügel, Verbindungsteile 
  und Klammern. 
- Maryland-Brücken. 

(2) Temporären Stiften zum Löten.
(3) Direkte Verarbeitung im Mund für Stumpfaufbauten.
(4) Konstruktion vom Implant-Superstrukturen.

ACHTUNG
Das Produkt enthält Methyl Methacrylat und sollte, wenn es z.B. 
bei Stumpfaufbauten direkt im Mund verarbeitet wird, im Falle 
eines Kontaktes mit der Haut bzw. der Schleimhaut sofort 
entfernt und dieser Bereich großzügig mit Wasser abgespült 
werden.

2. Herstellung des Käppchens 
    (für sekundäre Kronen-
    Patterns von Konuskronen
    oder Teleskop-Kronen) 

a) Die Pinselspitze mit der 
    Flüssigkeit befeuchten, und 
    eine kleine Menge Pulver 
    aufnehmen (Fig.2).

- In diesem Fall ist kein
   Isoliermittel erforderlich.
   Wird jedoch auf dem
   Gipsmodell gearbeitet, 
   sollte GC Acro Sep, GC
   MULTI-SEP oder Vaseline
   als Trennmittel verwendet
   werden.
- Den Pinsel nach Gebrauch 
   oder, falls erforderlich, 
   während des 
   Arbeitsvorgangs mit
   Flüssigkeit reinigen.

b) Mischung auf die Krone
    geben und Schritt für Schritt 
    die Sekundärkrone durch 
    Wiederholung der Prozedur 
    aufbauen (Fig.3).

4. Feinabstimmung
a) Das modellierte Teil
wiederaufdie Primärkrone 
setzen und mit einer geeigneten
Fräse beschleifen, bis 
eineeinheitliche Schichtstärke 
(0,3 - 0,4 mm) erreicht ist (Fig.5).
b) Anschließend das modellierte 
    Teil entfernen, und die Stärke 
    mit dem Meßgerät 
    überprüfen (Fig.6).

5. Wachsmodellation und
    Verblendfenster

a) Die endgültige Kronenform 
    wird mit einem Inlaywachs 
    fertig modelliert (Fig.7).
    Hinweis: Es ist nicht 
    erforderlich, die Oberfläche
    des Modellierkunststoffs vor 
    dem Aufwachsen mit einem 
    Reinigungsmittel zu säubern.
b) Fenster für die Verblendung 
    ausschneiden (Fig.8).
c) Retentionsperlen auftragen 
    (Fig.9).

6. Einbetten, Vorwärmen und 
    Gießen

Für eine einzelne Krone können 
sämtliche Verfahren wie 
gewohnt durchgeführt werden. 
Für eine größere Modellation, 
den Ofen bei 250°C (482°F) 1 
Stunde lang halten und dann 
auf die Endtemperatur aufheizen (Fig.10).

HINWEISE
1. Nicht mit anderen chemisch härtenden Kunststoffen 
    verwenden.
2. Reste von Pulver und Flüssigkeit nicht wieder in die Flasche 
    geben.
3. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit der Haut, mit Seife und Wasser 
    abwaschen.
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RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.



PATTERN RESIN™ LS
URBRÄNNBART AKRYLAT FÖR MODELLERING
Denna produkt skall användas endast av därtill auktoriserad 
personal, och endast för de applikationer som beskrivs i denna 
bruksanvisning.
REKOMMENDERADE INDIKATIONER

PATTERN RESIN™ LS
UDBRÆNDBAR MODELLERAKRYL
Udelukkende til benyttelse af tandlæger/tandteknikere til de i 
denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

PATTERN RESIN™ LS
MODELLEER KUNSTSTOF
Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door 
tandheelkunding gekwalificeerden.

AANBEVOLEN INDICATIES

π π

π . ELΠριν α ό την εφαρµογή αρακαλούµε
διαβάστε ροσεχτικά τις οδηγίες χρήσηςPTAntes de usar, ler cuidadosamente

as instruções. 

PATTERN RESIN™ LS
RESINA ACRÍLICA PARA PADRÕES
A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as 
indicações recomendadas. 
INDICAÇÕES RECOMENDADAS

PATTERN RESIN™ LS
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ
Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις 
τροτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

NLLees voor gebruik zorgvuldig 
de gebruisaanwijzing. DABrugsanvisningen bør grundigt

gennemlæses inden brug. SVLäs instruktionerna ordentligt
innan du använder materialet. 

(1) För modellering av:
- konuskronor och andra teleskopkronor.

KONTRAINDIKATIONER
Hos känsliga personer kan sensibilisering pga produktens 
innehåll inte uteslutas. Om allergiska reaktioner uppstår, avbryt 
användningen.

BRUKSANVISNING
1. Förberedelse

Mätt upp adequate delar of 
pulver och vätska i var sin 
gummikopp (Fig. 1).

3. Kontrollera insidan av 
    resinskelettet till ytterkronan

När resinet polymeriserat (vid 
23°C/73° F), avlägsna
resinskelettet försiktigt från 
innerhättan, kontrollera
kantanslutning och de interna 
ytorna (Fig. 4).

VARNING
1. Vätskan är flyktig och synnerligen eldfarlig. Stäng flaskan 
    omedelbart efter användningen och skydda den från allt som 
    kan orsaka antändning.
2. Om materialet kommer i kontakt med ögonen. Skölj 
    omedelbart med vatten. Sök läkarvård.
3. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller 
    annan personlig skyddsutrustning.

FÖRVARING
Rekommenderas för optimal 
prestanda, materialet skall förvaras 
på kall och mörk plats.

FÖRPACKNINGAR
1. Pulver: 100g, 1kg
2. Vätska: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g pulver, 100g (105mL) vätska samt tillbehör

Reviderad senast: 08/2019

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan 
anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid 
uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner 
ni på:

eller för Amerika på:

Dessa kan också erhållas från din leverantör.
http://www.gcamerica.com

RENGÖRING OCH DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: För att 
undvika korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa 
enheter desinfektion på mellannivå. Efter användning, inspektera 
omedelbart enheten samt kvalitetsförsämring av etiketten. Ifall 
skador kan ses, byt ut enheten. 
SÄNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÄTSKA. Rengör enheten 
noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad 
smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad och 
registrerad i enlighet med regionala/nationella riktlinjer gällande 
infektionskontroll på mellannivå.

http://www.gceurope.com

Rapportering av oönskade effekter
Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, reaktioner 
eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna 
produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna 
bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta 
vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, 
finns tillgängligt via denna länk:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
såväl som vårt interna vaksamhetssystem: 
vigilance@gc.dental
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna 
produkt.

- inlägg, palatinala och linguala barer, byglar och klamrar. 
- Ets-och Maryland bridge. 

(2) Temporär fixering för lödning.
(3) För modellering av pelare direkt i munnen-för senare gjutning.
(4) För konstruktion av suprastrukturer vid implantatfall.

VARNING
Innehåller metylmetakrylat. När produkten används intraoralt, 
undvik direktkontakt med hud och oral mjukvävnad. Ifall 
direktkontakt med hud och mucosa ändå uppstår, avlägsna 
materialet direkt från dessa ytor, och spola med vatten.

2. Uppbyggnad av resinskelett 
    till en ytterkrona av konustyp
    (för sekundär modellering av 
    konusoch teleskopkronor) 

a) Fukta penselns spets i 
    vätskan och fånga sedan upp 
    litet pulver (Fig. 2).

- I detta fall behövs ingen
   isolering. Vid arbete på en 
   gipsmodell däremot skall 
   GC Acro Sep, GC 
   MULTI-SEP eller vaselin
   användas som 
   separationsmedel.
- Rengör penseln med 
   vätskan när arbetet är 
   avslutat eller under 
   påläggningen, om detta
   blir nödvändigt.

b) Lägg blandningen på
    innerhättan och bygg 
    progressivt upp sekundära 
    kronan till ytterkronan genom 
    att upprepa proceduren 
    (Fig. 3).

4. Finjustering
a) Sätt nu tillbaka resinskelettet 
    på innerhättan och gör
    tjockleken likformig (0,3-0,4 
    mm) med en borr (Fig. 5).
b) Avlägsna skelettet och 
    kontrollera tjockleken med ett 
    mätinstrument (Fig. 6).

5. Uppvaxning och urtag för 
    fasad

a) Gör uppvaxningen med 
    inläggsvax (Fig. 7).
    OBS: Man behöver inte
    rengöra resinskelettets
    yta med speciellt
    rengöringsmedel innan
    uppvaxningen.
b) Gör uttaget för fasaden 
    (Fig. 8).
c) Placera retentionspärlorna 
    (Fig. 9).

6. Inbäddning, urbränning och 
    gjutning

För en enstaka krona kan alla 
moment utföras på sedvanligt 
sätt. För större konstruktioner 
bör temperaturen hållas på 
250°C i en timme innan den 
fullständiga utbränningen sker 
(Fig. 10).

OBS
1. Skall inte användas till andra 
    kemiskt härdande resiner.
2. Lägg inte tillbaka pulver och vätska, som ej kommit till 
    användning, i flaskorna.
3. Ifall hudkontakt uppstår, tvätta med tvål och vatten.
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(1) Para confeccionar o padrão de:
- coifa cónica para coroas telescópicas e outras coroas 
   telescópicas.

CONTRA-INDICAÇÕES
Não se pode excluir a sensibilização ao produto em indivíduos 
susceptíveis. A utilização do produto deve ser interrompida caso 
se observem reacções alérgicas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Preparação do pó e do líquido

Dispensar quantidades 
adequadas de pó e de líquido 
em cada copo de borracha 
(Fig. 1).

3. Verificação da superfície
    interna do padrão

Depois de a resina polimerizar 
(3 min. a 23°C/73° F), remover o
padrão com cuidado da coroa 
interna e verificar a margem e a 
superfície interna (Fig. 4).

CUIDADO
1. O líquido é muito INFLAMÁVEL. Manter afastado de fontes de 
    ignição.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com 
    água e consulte o médico.
3. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, 
    máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

ARMAZENAMENTO
Recomendado para o melhor desempenho, conservar em local 
fresco, protegido da luz directa do sol.

EMBALAGENS
1. Pó: 100g, 1kg
2. Líquido: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g pó, 100g (105mL) de líquido com acessórios

Ultima revisáo: 08/2019

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de 
utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com 
a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de 
segurança disponíveis em: 

ou para as Américas:

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.
http://www.gcamerica.com

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a 
contaminação cruzada entre pacientes, este dispositivo requer 
desinfeção de nível médio. Imediatamente após a utilização 
inspecionar o dispositivo e rótulo para verificar se há 
deterioração. Descartar o dispositivo danificado.
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para 
evitar a secagem e acumulação de contaminantes. Desinfetar 
com um produto certificado para o controle da infeção de nível 
médio, de acordo com as diretrizes regionais/nacionais.

http://www.gceurope.com

Relatório de efeitos indesejados
Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito 
indesejado, reação ou situações semelhantes experimentados 
pelo uso deste produto, incluindo aqueles não listados nesta 
instrução para uso, por favor comunique-os diretamente através 
do sistema de vigilância correspondente, selecionando a 
autoridade apropriada de seu país. acessível através do seguinte 
link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como ao nosso sistema interno de vigilância: 
vigilance@gc.dental
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste 
produto.

- inlay, barra palatina e lingual, conector e unidade gancho. 
- ponte Maryland. 

(2) Ferulização temporária para soldadura.
(3) Confecção intra-oral de um padrão para um falso coto 
     fundido.
(4) Confecção de supraestruturas sobre implantes.

ATENÇÃO
Contém metacrilato de metilo. Se for utilizado directamente na 
boca para a reconstrução do falso coto, deve tomar-se especial 
cuidado para evitar o contacto com a pele e com a mucosa oral. 
Em caso de contacto acidental, remover imediatamente o material
irritante e lavar a zona circundante com água abundante.

2. Confecção da coifa (para 
    padrões de coroa secundária 
    para coroas cónicas ou 
    telescópicas) 

a) Humedecer a ponta do pincel 
    com o líquido e recolher uma 
    pequena quantidade de pó 
    (Fig. 2).

- Neste caso, não é
   necessário utilizar uma
   substância desmoldante,
   mas ao trabalhar com um 
   modelo de gesso, deve 
   utilizar-se GC Acro Sep, 
   GC MULTI-SEP ou
   vaselina como desmoldante.
- Limpar o pincel com líquido 
   depois de usar ou durante 
   o trabalho, se necessário.

b) Depositar esta mistura sobre 
    a coroa e construir
    progressivamente o padrão 
    da coroa secundária 
    repetindo o mesmo processo
    (Fig. 3).

4. Adaptação fina
a) Voltar a colocar o padrão 
    sobre a coroa interna e 
    uniformizar a espessura 
    (0.3-0.4 mm) com uma broca 
    (Fig. 5).
b) Remover o padrão e verificar 
    a espessura com um 
    instrumento de medição 
    (Fig. 6).

5. Enceramento de faceta e 
    Corte

a) Proceder ao enceramento
    com cêra para inlays (Fig. 7).
    Nota: Não é necessário
    limpar a superfície da resina
    do padrão com agente de
    limpeza antes do 
    enceramento.
b) Remover a porção 
    correspondente à faceta 
    (Fig. 8).
c) Colocar as esferas de 
    retenção (Fig. 9).

6. Inclusão, Eliminação do 
    padrão de resina/cêra e 
    Fundição

Para uma única coroa, todos 
os procedimentos podem ser 
realizados da forma habitual. 
Para padrões maiores, 
conservar a 250°C (482°F)
durante 1 hora antes de elevar 
a temperatura até ao valor final 
de eliminação do padrão 
(Fig. 10).

NOTAS
1. Não misturar com outras resinas autopolimerizáveis.
2. Não voltar a colocar os restos de pó e de líquido nos frascos.
3. Em caso de contacto com a pele, lavar com sabão e água.
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(1) Για την κατασκευή ομοιωμάτων:
- Δημιουργία αναλόγων για τηλεσκοπκές στεφάνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Σε ευαισθητοποιημένους ασθενείς η εμφάνιση συμπτωμάτων δεν 
πρέπει να αποκλείεται. Η χρήση του προϊόντος πρέπει να 
διακόπτεται αν παρατηρηθούν αλλεργικές αντιδράσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία σκόνης και υγρού

Εξωθείστε ικανοποιητικές 
ποσότητες σκόνης και υγρού σε 
ξεχωριστά πλαστικά δοχεία
ανάμειξης (Εικ. 1).

3. Έλεγχος της εσωτερικής 
     επιφάνειας του αναλόγου

Μετά τον πολυμερισμό της 
ρητίνης (3 λεπτά στους 
23°C/73° F), αφαιρέστε το 
ανάλογο προσεχτικά και ελέγξτε
τα όρια της εσωτερικής 
επιφάνειας (Εικ. 4).

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Το υγρό είναι ιδιαίτερα ΕΥΦΛΕΚΤΟ. Αποφύγετε πηγές 
    ανάφλεξης.
2. Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ξεπλύνετε με 
    άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική βοήθεια.
3. Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, 
    μάσκα και προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να 
    χρησιμοποιείται.

ΦΥΛΑΞΗ
Συνιστάται για βέλτιστη απόδοση, Φυλάξτε το υλικό σε 
δροσερό μέρος μακριά από την άμεση επαφή με το ηλιακό φως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1. Σκόνη: 100g, 1kg
2. Υγρό: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. Συσκευασία 1-1: 100g σκόνη, 100g (105mL) υγρό με βοηθητικό
    εξοπλισμό

Τελευταία τροποποίηση κειμένου: 08/2019

Kάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες 
Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα 
σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε:

ή για την Αμερική:

Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.
http://www.gcamerica.com

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για 
την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης μεταξύ των 
ασθενών η συσκευή αυτή απαιτεί μέτριου βαθμού 
αποστείρωση. Αμέσως μετά τη χρήση επιθεωρήστε τη 
συσκευή και την ετικέτα της για πιθανή μετάπτωση της 
κατάστασής της. Απορρίψτε τη συσκευή αν έχει καταστραφεί.
ΜΗΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Καθαρίστε σχολαστικά τη 
συσκευή προς αποφυγή ξήρανσης και συσσώρευσης 
μολυσματικών στοιχείων. Αποστειρώστε με ένα μέτριου 
βαθμού εγκεκριμένο αντισηπτικό προϊόν ιατρικής χρήσης 
σύμφωνα με τις τοπικές/εθνικές Οδηγίες.

http://www.gceurope.com

Αναφορά για ανεπιθύμητες ενέργειες
Αν ενημερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, 
αντίδραση ή παρόμοια γεγονότα από τη χρήση του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν αναφέρονται στις παρούσες 
οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε δηλώστε τις αμέσως στο ειδικό 
σύστημα επιλέγοντας την κατάλληλη αρχή της χώρας σας που 
μπορείτε να βρείτε μέσα από την ακόλουθη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
καθώς και στο εσωτερικό σύστημα ασφαλείας της εταιρείας: 
vigilance@gc.dental
Με τον τρόπο αυτό συντελείτε στην βελτίωση της ασφάλειας 
χρήσης αυτού του προϊόντος.

- Ενθέτων, υπερώιων και γλωσσικών δοκών συνδέσμων και 
  αγκίστρων. 
- Γέφυρα τύπου Maryland. 

(2) Προσωρινός νάρθηκας για συγκόλληση.
(3) Ενδοστοματική κατασκευή ψευδοκολοβώματος.
(4) Κατασκευή εμφυτευματικών υπερκατασκευών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το προϊόν περιέχει μεθυλ-μεθακρυλικά μονομερή. Απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την ενδοστοματική χρήση του ώστε να
αποφευχθεί η επαφή με το δέρμα και το στοματικό βλεννογόνο. 
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής αφαιρέστε αμέσως το υλικό και
ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό.

2. Κατασκευή αναλόγου (για 
    τηλεσκοπική στεφάνη) 

α) Υγράνετε την άκρη του πινέλου 
    με το υγρό και ανασηκώστε με
    αυτή μικρή ποσότητα σκόνης 
    (Εικ. 2).

- Στην περίπτωση αυτή, δεν 
   απαιτείται διαχωριστικός
   παράγοντας αλλά όταν
   δουλεύετε σε γύψινο 
   εκμαγείο θα πρέπει να
   χρησιμοποιείτε τον
   διαχωριστικό παράγοντα
   GC Acro Sep, GC 
   MULTI-SEP ή Βαζελίνη.
- Καθαρίστε το πινέλο με υγρό 
   μετά τη χρήση ή κατά τη 
   διάρκεια της εργασίας αν 
   είναι απαραίτητο.

β) Τοποθετήστε την �οσότητα του
    μείγματος στη μύλη και 
    σταδιακά χτίστε το ανάλογο 
    της δευτερεύουσας στεφάνης 
    στην περίπτωση τηλεσκοπικών
    στεφανών επαναλαμβάνοντας 
    τη διαδικασία (Εικ. 3).

4. Προσαρμογή ακριβείας
α) Επιστρέψτε το ανάλογο στην
    δευτερεύουσα στεφάνη
    καιδιαμορφώστε ομοιόμορφο 
    πάχος υλικού σε όλη του την
    επιφάνεια (0.3-0.4 mm) με 
    χρήση κατάλληλης εγγλυφίδας 
   (Εικ. 5).
β) Αφαιρέστε το ανάλογο και 
    ελέγξτε το πάχος με ειδικό
    παχύμετρο (Εικ. 6).

5. Κέρωμα για όψεις και τεχνική 
    Cut out

α) Διαμορφώστε το κέρινο 
    ομοίωμα με ειδικό κερί 
    κατασκευής ενθέτων (Εικ. 7).
    Σημείωση: Δεν υπάρχει ανάγκη 
    να καθαρίσετε την επιφάνεια 
    της ρητίνης με κάποιο 
    καθαριστικό παράγοντα πριν 
    από το κέρωμα.
β) Κόψτε και αφαιρέστε την όψη 
    (Εικ. 8).
γ) Τοποθετήστε τους αγωγούς 
    συγκράτησης (Εικ. 9).

6. Η πυροχωμάτωση, το ψήσιμο 
    και η χύτευση

μονής στεφάνης μπορεί να γίνουν 
με το συνηθισμένο τρόπο. Για 
μεγαλύτερες κατασκευές 
διατηρήστε το ομοίωμα στους
250°C (482°F) για 1 ώρα, πριν την 
άνοδο στην τελική θερμοκρασία 
εξάχνωσης (Εικ. 10).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλες χημικά πολυμεριζόμενες 
    ρητίνες.
2. Μην επιστρέφετε την εναπομένουσα σκόνη και υγρό στο 
    μπουκάλι.
3. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με σαπούνι και 
    νερό.
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(1) Til opmodellering af:
- konuskroner og andet kombinationsarbejde.

KONTRAINDIKATIONER
Hos overfØlsomme personer kan en sensibilisering fra produktet 
ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal 
brugen af produktet indstilles.

BRUGSANVISNING
1. Forberedelse

Hæld en passende mængde 
pulver og væske op i hver sit af 
de medfølgende 
silikonegummibægre (Fig. 1).

3. Kontrol af opmodelleringens
    inderside

Efter GC Pattern Resin er
afbundet (ved 23°C/73°F), fjernes 
opmodelleringen forsigtigt fra 
primærdelen og hvorefter 
kanttilslutningen og 
sekundærdelens inderside 
kontrolleres (Fig. 4).

BEMÆRK
1. Væsken er yderst flygtig og brandfarlig. Luk flasken umiddelbart 
    efter brug og hold den væk fra antændelseskilder.
2. I tilfælde af materiale i øjnene: Skyl omhyggeligt med vand og 
    søg læge.
3. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og 
    beskyttelsesbriller skal altid bæres.

OPBEVARING
For optimalt resultat materialet 
opbevares på et køligt mørkt sted.

PAKNINGER
1. Pulver: 100g, 1kg
2. Væske: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g pulver, 100g (105mL) væske med tilbehør

Sidst revideret: 08/2019

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som 
farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger 
som kan findes på:

eller for Amerika:

De kan altid rekvireres hos dit depot.
http://www.gcamerica.com

RENGØRING OG DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå 
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder 
desinfeceres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres 
enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres. 
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør 
enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være 
smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau 
og følg de nationale retningslinjer for dette. 

http://www.gceurope.com

Utilsigtede bivirkninger
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, 
bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du 
rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem: 
vigilance@gc.dental
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring 
produktet.

- indlæg, palatinale og linguale barrer, bøjler og attachments. 
- Maryland broer. 

(2) Midlertidig fiksering ved lodning.
(3) I munden til core build up.
(4) Konstruktion af implantat suprastructurer.

ADVARSEL
Produktet indeholder metylmetakrylat. Ved anvendelse direkte i 
munden f.eks. ved opbygninger, undgå kontakt med hud og 
slimhinder. I tilfælde med skadelig kontakt, skal materialet fjernes 
umiddelbart og der skylles grundigt med vand.

2. Opbygning af sekundærdelen 
    af en kombinationskrone (til
    sekundær modellering af 
    konuskroner eller 
    teleskopkroner) 

a) Fugt spidsen af den 
    medfølgende pensel i væsken 
    og saml derefter den mængde 
    pulver op, som væsken kan 
    binde (Fig. 2).

- Det er ikke nødvendigt med 
   isolering af den primære 
   metaldel, men hvis der 
   arbejdes på gibsmodelerdet
   nødvendigt at isolere med 
   f.eks GC Acro Sep, GC 
   MULTI-SEP eller vaseline.
- Rens penslen med væske 
   efter brug, og undervejs i 
   processen hvis nødvendigt.

b) Placer materialet på 
    primærdelen og byg 
    efterhånden sekundærdelen 
    op ved at gentage denne 
    procedure (Fig. 3).

4. Finjustering
a) Sæt sekundærdelen tilbage 
    på primærdelen. Herefter 
    trimmes sekundærdelen til en
    ensartet tykkelse (0,3-0,4 mm) 
    ved hjælp af en akrylfræser 
    (Fig. 5).
b) Fjern sekundærdelen og 
    kontroller tykkelsen 
    med sædvanligt måleudstyr 
    (Fig. 6).

5. Voksopmodellering og 
    udskæring af vindue til facade

a) Opmodelleringen foretages 
    med GC Inlay Wax Soft (Fig. 7).
    OBS: Der er ingen grund til at 
    rense overfladen af pattern 
    resin inden 
    voksopmodelleringen.
b) Udskær vindue til 
    porcelænsfacade (Fig. 8).
c) Påfør retentionsperler (Fig. 9).

6. Nedstøbning, udbrænding og 
    støbning

Med enkeltkroner kan alle 
sædvanlige procedurer følges.
Ved større konstruktioner holdes 
temperaturen på 250°C i 1 time, 
før temperaturen forøges til den 
endelige udbrænding (Fig. 10).

NOTER
1. Bland ikke pulver og/eller væske 
    med andre akrylkomponenter.
2. Hæld ikke pulver- og væskeoverskud tilbage i 
    originalemballagen.
3. I tilfælde af væske på huden: Vask omhyggeligt med vand og 
    sæbe.
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(1) Maken van giet-modellen voor:
- conuskronen (pyramidevormig) en andere telescoopkronen.

CONTRA-INDICATIES
Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product 
niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties 
voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden gestopt.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Klaarzetten poeder en vloeistof

Neem voldoende hoeveelheden 
poeder en vloeistof in aparte 
rubber cups (Fig. 1).

3. Controle van het inwendige 
    oppervlak van het giet-model

Nadat de kunsthars is verhard (bij 
23°C/73°F), wordt het model
voorzichtig van de primaire kroon 
genomen en worden de randen en
de binnenzijde gecontroleerd 
(Fig. 4).

WAARSCHUWING
1. De vloeistof is licht ONTVLAMBAAR. Verwijderd houden van 
    ontstekingsbronnen.
2. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en 
    medisch advies inwinnen.
3. Personal Protective Equipment (PPE) such as gloves, face 
    masks and safety eyewear should always be worn.

OPSLAG
Aanbeveling voor een optimaal 
resultaat, bewaar op een koele 
plaats buiten bereik van direct 
zonlicht.

VERPAKKINGEN
1. Poeder: 100g, 1kg
2. Vloeistof: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g poeder, 100g (105mL) vloeistof, accessoires
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Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige 
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk 
volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen 
beschikbaar op: 

of voor Amerika:

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.
http://www.gcamerica.com

REINIGING EN DESINFECTIE
MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting 
tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label 
gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label 
direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet 
meer indien beschadigd. 
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het 
opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. 
Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product 
welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

http://www.gceurope.com

Ongewenste effecten-rapporteren
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, 
reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit 
product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing 
worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante 
waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te 
selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
evenals ons interne waarschuwingssysteem: 
vigilance@gc.dental
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid 
van dit product.

- inlays, palatinale and linguale bars, connectors en ankers. 
- etsbruggen. 

(2) Tijdelijke splints voor het solderen.
(3) In de mond voor restloos verbrandende stompopbouwmodellen.
(4) Modellen voor suprastructuren op implantaten.

WAARSCHUWING
Bevat methylmethacrylaat. Bij direct gebruik in de mond voor een 
stiftopbouw, dient men erop te letten dat het materiaal geen contact 
maakt met de huid of het mondslijmvlies. Indien dit per ongeluk toch 
gebeurd, verwijder dan het gemorste materiaal onmiddellijk en spoel 
het gecontamineerde deel overvloedig met water.

2. Opbouwen model (voor 
    modellen voor secondaire 
    kronen van conuskronen of
    telescoopkronen) 

a) Bevochtig de tip van het 
    penseel met vloeistof en neem 
    hiermee een kleine hoeveelheid
    poeder op (Fig. 2).

- In dit geval is geen
   separatiemiddel vereist.
   Maaralsopeen hardgipsmodel 
   wordt gewerkt zal GC Acro
   Sep, GC MULTI-SEP of
   vaseline als separatiemiddel 
   worden toegepast.
- Maak na afloop of zonodig 
   tussendoor het penseel 
   schoon met de vloeistof.

b) Plaats het mengsel op de kroon 
    en vorm het model voor de 
    secondaire kroon door die
    procedure te herhalen (Fig. 3).

4. Nauwkeurige afwerking
a) Plaats het model weer op de 
    primaire kroon en breng met 
    een frees de wanddikte op een 
    uniforme maat (0.3-0.4 mm) 
    (Fig. 5).
b) Neem het model weer af en 
    controleer de wanddikte met 
    een meetpasser (Fig. 6).

5. Opwassen en vervaardiging 
    venster

a) Voor het opwassen wordt 
    inlay-was gebruikt (Fig. 7).
    Opmerking: Het is niet nodig 
    alvorens op te wassen het 
    giet-model schoon te maken.
b) Maak het venster voor de 
    facing (Fig. 8).
c) Breng retentieparels aan 
    (Fig. 9).

6. Inbedden uitbranden en gieten
Voor een enkelvoudige kroon 
kunnen de gebruikelijke 
procedures worden toegepast. 
Voor een groot model moet de 
temperatuur eerst gedurende 1 
uur op 250°C (482°F) worden
gehouden voordat de temperatuur 
verder wordt opgevoerd (Fig. 10).

OPMERKINGEN
1. Vermeng niet met andere 
    chemisch hardende kunstharsen.
2. Restanten van poeder en vloeistof 
    niet terug gieten in de flessen.
3. Als vloeistof in contact komt met 
    de huid deze met water en zeep afwassen.
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